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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на 
измеритель параметров магнитного и электрического полей трех-
компонентный ВЕ-метр (далее измеритель) и содержит описание его 
устройства, принцип действия, технические характеристики, а также 
сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использова-
ния, транспортирования, хранения, технического обслуживания) и 
поддержания в готовности к применению, а также сведения об из-
готовителе и сертификации изделия. Измеритель выпускается в двух 
модификациях: «АТ-004» и «50 Гц», отличающихся диапазонами частот 
измеряемых полей и динамическими диапазонами.

К проведению всех операций в процессе эксплуатации измерителя 
могут быть допущены лица со средним или высшим образованием, 
изучившие настоящее руководство и паспорт, проинструктированные 
по технике безопасности при работе с электроустановками, имеющие 
практический навык в измерении опасных физических факторов и в 
работе с компьютером.



5

ООО «НТМ-ЗАЩИТА»

Быстрый старт

2. Включить питание измерителя, нажав и 
удерживая кнопку не менее 3 с. 
Должен загореться светодиод, который 
свидетельствует о готовности измерителя 
к работе. После включения питания, 
измеритель находится в режиме ожидания 
соединения с устройством отображения 
результатов измерений.

3. Включить 
блок НТМ-
Терминал, 
нажав и 
удерживая 
кнопку не 
менее 3 с. 
При этом 
должен 
загореться 
индикатор, 
обозначающий 
включенное 
состояние.

4. На клавиатуре блока НТМ-
Терминал нажать правую 
контекстную кнопку «далее» 
для перехода в «главное 
меню». 
5. С помощью кнопок и  
перейти к пункту меню 
«подключения» и нажать 
кнопку . При этом 
осуществится переход в 
меню «подключения» к 
пункту «список».

6. После нажатия кнопки  на экране блока НТМ-
Терминал будут отображаться названия приборов, 
которые могут использоваться с ним. 

1. Убедиться, что климатические условия 
окружающей среды соответствуют рабочим 
условиям эксплуатации (см. п. 3.7 РЭ).

7. С помощью кнопок  и  необходимо выбрать 
нужный измеритель (по имени и заводскому номеру) 
и нажать левую контекстную кнопку «тест».
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При этом будет осуществлено соединение блока НТМ-Терминал с из-
мерителем и запущена процедура тестирования. 

8. По окончании процедуры тестирования, на экране блока НТМ-
Терминал будет отображена следующая информация: ID измерителя, 
имя, заводской номер, версия встроенного ПО, уровень заряда акку-
муляторной батареи результат тестирования. 

Режим измерения ЭМП. Модификация "50Гц"

• магнитной индукции B (мкТл) или напряжен-
ности магнитного поля H (А/м), в зависимости от 
выбора в меню "параметры измерений";
• напряженности электрического поля Е (В/м) 
промышленной частоты.
Дополнительно в таблице отображаются значе-

ния расширенной неопределенности Uр для дове-
рительного интервала р = 0,95 и коэффициентом 
охвата равным 2.

Чтобы начать измерение, выберите в 
главном меню пункт "ЭМП 50Гц" и на-
жмите кнопку « »). Далее выберите 
пункт "измерение".
В случае успешного соединения блока 
НТМ-Терминал с измерителем на экране 
будут отображаться результаты измере-
ний, соответствующие установленной 
области измерений и заданным параме-
трам измерений.

При измерении в режиме "ЭМП 50 Гц" на экране отобража-
ются результаты измерений:
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Если в меню «область измерений» выбран 
пункт "производственные условия" на экране 
будут отображаться допустимые времена пребы-
вания (tBдоп и tЕдоп в часах) в контролируемой зоне. 
Допустимые времена пребывания определяются 
в соответствии с Методикой выполнения измере-
ний. 

В процессе измерений на экране появляются 
контекстные кнопки "пауза" и "стоп". Нажатие на 
левую контекстную кнопку "пауза" приостанав-
ливает последовательное обращение к измери-
телю. Результаты измерений на экране блока 
НТМ-Терминал замораживаются. 

При этом назначение левой контекстной кнопки меняется на 
"старт". Нажатие на нее приводит к продолжению измерений. При 
нажатии на правую контекстную кнопку "стоп" останавливаются 
измерения, осуществляется отключение измерителя от блока НТМ-
Терминал и переход в меню.

Режим измерения ЭМП. Модификация "АТ-004"

Чтобы начать измерение, выберите в 
главном меню пункт "ЭМП 5Гц - 400кГц" 
и нажмите кнопку « »). Далее выберите 
пункт "измерение".

В случае успешного соединения блока 
НТМ-Терминал с измерителем на экране 
будут отображаться результаты измере-
ний, соответствующие установленной об-
ласти измерений и заданным параметрам 
измерений.

При измерении в режиме "ЭМП 5Гц – 400 кГц" 
на экране появляется таблица. 

В первой строке отображаются результаты 
измерения ЭМП поддиапазона 1 (5Гц-2кГц) или 
поддиапазона 4 (5Гц-2кГц за исключением по-
лосы частот от 45 Гц до 55 Гц). 
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Во второй строке отображаются 
результаты измерения ЭМП про-
мышленной частоты поддиапазо-
на 3 (от 45Гц до 55Гц).

Для измерения в поддиапазоне 4 
необходимо в меню «параметры 
измерений» при помощи кнопок 

 и  активировать заграждаю-
щий фильтр 50 Гц. При этом инди-
кация поддиапазона изменится с I 
на I-50.

В третьей строке отображаются ре-
зультаты измерения поддиапазона 2 
(2кГц-400кГц).

В зависимости от выбора в меню "Параметры 
измерений" во втором столбце таблицы ото-
бражаются результаты измерения магнитной 
индукции B (мкТл) или напряженности магнит-
ного поля H (А/м). 

В третьем столбце - результаты напряженно-
сти электрического поля E (В/м).

Дополнительно в таблице отображаются зна-
чения расширенной неопределенности Uр для 
доверительного интервала р = 0,95 и коэффици-
ентом охвата равным 2.
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В процессе измерений на экране появляются контекстные кнопки 
"пауза" и "стоп". Нажатие на левую контекстную кнопку "пауза" при-
останавливает последовательное обращение к измерителю. Резуль-
таты измерений на экране блока НТМ-Терминал замораживаются. 
При этом назначение левой контекстной кнопки меняется на "старт". 
Нажатие на нее приводит к продолжению измерений. При нажатии 
на правую контекстную кнопку "стоп" останавливаются измерения, 
осуществляется отключение измерителя от блока НТМ-Терминал и 
переход в меню.

Выключение измерителя

Для выключения измерителя необхо-
димо нажать и удерживать не менее 3 с 
кнопку.

Для выключения блока НТМ-Терминал необ-
ходимо нажать и удерживать кнопку.
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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обе-
спечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».

ГОСТ 34100-2017 «Неопределенность измерения. Руководство по 
выражению неопределенности измерения». 

ГОСТ Р 51070-97 «Измерители напряженности электрического и 
магнитного полей. Общие технические требования и методы испыта-
ний».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных 
величин. Общие технические условия».

ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-
измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. 
Общие требования». 

ГОСТ 12.1.002-84 «Система стандартов безопасности труда. Электри-
ческие поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряжен-
ности и требования к проведению контроля на рабочих местах». 

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных 
величин. Общие технические условия». 

ГОСТ Р 51070-97 «Измерители напряженности электрического и 
магнитного полей. Общие технические требования и методы испыта-
ний». 

ГОСТ 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологиче-
ских процессов. Общие технические условия».

ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».
При использовании документов, на которые ссылается данное РЭ,  следует 

убедиться в их актуальности и, при необходимости, применять актуализиро-
ванные документы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Перед началом работы внимательно изучите руководство по 

эксплуатации, а также ознакомьтесь с расположением органов управ-
ления и контроля измерителя.

2.2. К работе с измерителем допускаются лица с высшим и средним 
образованием, прошедшие инструктаж по технике безопасности при 
работе с электроизмерительными приборами и изучившие настоя-
щее руководство по эксплуатации.

2.3. Требования по безопасности измерителя соответствуют ГОСТ 
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IEC 61010-1-2014.
2.4. В состав измерителя входит устройство для заряда аккумуля-

торных батарей от сети ~220±15 В 50±2 Гц (далее ~220В). Зарядное 
устройство предназначено только для заряда аккумуляторных бата-
рей, используемых в измерителе.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
3.1. Измеритель выпускается в двух модификациях: «АТ-004» и «50 

Гц», отличающихся диапазонами частот измеряемых полей и динами-
ческими диапазонами.

3.2. Измеритель связывается с устройством управления и ото-
бражения информации по беспроводному радиоканалу, имеющими 
Bluetooth-модуль и необходимое программное обеспечение.

3.3. В качестве устройства управления и отображения информации 
может быть использован блок управления и индикации результатов 
измерения «НТМ-Терминал» производства ООО «НТМ-Защита» (да-
лее блок НТМ-Терминал) или персональный компьютер (далее – ПК) с 
установленным ПО (далее – ПО «НТМ-ЭкоМ»).

3.4. Измеритель предназначен для контроля норм по электромаг-
нитной безопасности при проведении комплексного санитарно-ги-
гиенического обследования производственных объектов, жилых и 
офисных помещений, при специальной оценке условий труда, рабо-
чих мест и производственном контроле. Согласно ГОСТ 12.1.002-84, 
ГОСТ 34100-2017, СанПиН 1.2.3685-21 и др.

3.5. Измеритель может применяться также при проведении ком-
плексного сан-гигиенического обследования открытых территорий.

3.6. Измеритель зарегистрирован в Федеральном информационном 
фонде по обеспечению единства измерений под № 59851-15 и допу-
щен к применению в Российской Федерации.

3.7. Условия применения

Температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55°С
Относительная влажность воздуха при плюс 25 °С до 90 %

3.8. Комлект поставки
Таблица 1

Обозначение Наименование Кол., шт.
БВЕК 43 1440.09.01 Измеритель 1
БВЕК 43 1440.09.02 ФО Формуляр 1
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БВЕК 43 1440.09.03 РЭ Руководство по эксплуатации 1
Сумка укладочная 1
Блок питания 1
CD с программным обеспечением 1

Производитель оставляет за собой право вносить в комплект по-
ставки изменения, не влияющие на метрологические характеристики 
измерителя.

3.9. Метрологические и технические характеристики

3.9.1. Метрологические характеристики измерителя модификации 
«50Гц» приведены в таблице 2.
Таблица 2

Диапазон частот от 48 Гц до 52 Гц
Диапазон измерений средних квадратических значений 
напряженности электрического поля: от 50 В/м до 50 кВ/м

Диапазон измерений средних квадратических значений 
напряженности магнитного поля (магнитной индукции): 

от 800 мА/м до 4 кА/м
(от 1 мкТл до 5 мТл)

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения средних ква-
дратических значений напряженности:
электрического поля ± 15%
магнитного поля (магнитной индукции) ± 15%

3.9.2. Метрологические характеристики измерителя модификации 
«АТ-004» приведены в таблице 3.
Таблица 3

Диапазон частот от 5 Гц до 400 кГц:
поддиапазон 1 - от 5 Гц до 2 кГц;
поддиапазон 2 - от 2 кГц до 400 кГц;
поддиапазон 3 - от 45 Гц до 55 Гц;
поддиапазон 4 – от 5 Гц до 2 кГц за исключением полосы частот от 45 Гц до 55 Гц.
Диапазон измерений средних квадратических значений напряженности элек-
трического поля:
в поддиапазоне 1 от 5 В/м до 1000 В/м;

в поддиапазоне 2 от 0,5 В/м до 40 В/м;

в поддиапазоне 3 от 5 В/м до1000 В/м;

в поддиапазоне 4 от 5 В/м до1000 В/м.
Диапазон измерений средних квадратических значений напряженности маг-
нитного поля (магнитной индукции): 
в поддиапазоне 1 от 80 мА/м до 8 А/м (от 100 нТл до 10 мкТл);

в поддиапазоне 2 от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл);

в поддиапазоне 3 от 80 мА/м до 8 А/м (от 100 нТл до 10 мкТл);
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в поддиапазоне 4 от 80 мА/м до 8 А/м (от 100 нТл до 10 мкТл).

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения средних ква-
дратических значений напряженности:
электрического поля ± 15%
магнитного поля (магнитной индук-
ции) ± 15%

3.9.3. Технические характеристики измерителя приведены в табли-
це 4.
Таблица 4

Напряжение питания (постоянный ток) (аккумуляторная батарея ААА) 3,6 ÷ 4,6 В

Потребляемая мощность не более 
0,3 Вт

Время непрерывной работы измерителя без подзарядки аккумулятор-
ной батареи: 8 часов

Масса прибора 300 г

Габаритные размеры 500хD100 
мм

Средний срок службы, не менее 5 лет

3.10. Принцип действия измерителя

Принцип действия измерителя состоит в преобразовании изме-
ряемого переменного электрического или магнитного поля с помо-
щью трехкомпонентных датчиков (антенны) в колебания электриче-
ского напряжения, частотной фильтрации и усилении этих колебаний 
с последующей оцифровкой и анализом сигналов. Результаты ана-
лиза кодируются. Для индикации используется любое устройство 
отображения информации, имеющее канал беспроводной связи (см. 
п. 3.11) и допускающее установку необходимого программного обе-
спечения. 

3.11. Сведения о беспроводном канале связи

3.11.1. Для обмена информацией между измерителем и блоком 
НТМ-Терминал; КПК, ПК с предустановленным программным обеспе-
чением) используется беспроводной канал связи.

3.11.2. Измеритель имеет встроенный Bluetooth-модуль стандарта 
2.0 + EDR, класс 2. Радиус действия до 30 м в зоне прямой видимости. 
При наличии радиопомех радиус действия сокращается.

3.11.3. Измеритель может связываться по беспроводному радио-
каналу с любым устройством отображения информации (блоком 
НТМ-Терминал, ПК, КПК и п.р.), имеющим Bluetooth-модуль стандарта 
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2.0 или совместимый со стандартом 2.0 и необходимое программное 
обеспечение.

3.11.4. Допускается проведение дистанционных измерений между 
измерителем и устройством управления и отображения информа-
ции с применением вспомогательных приспособлений обладающих 
диэлектрическими и(или) радиопрозрачными свойствами (телескопи-
ческие штанги, шнуры и т.п.). Допускается использовать измеритель и 
устройство управления и отображения информации на любом рас-
стоянии (дистанции) друг от друга, вплоть до потери bluetooth соеди-
нения.   

3.11.5. Стандарт работы Bluetooth-модуля предусматривает пере-
дачу информации между измерителем и блоком НТМ-Терминао в 
формате ASCII-строк. В качестве признака конца строки используется 
сочетание двух ASCII символов «\r\n». В качестве признака окончания 
передачи данных из измерителя используется ASCII-команда EOT (End 
of Transmission, конец передачи) имеющей код 0x04 (hex).

3.11.6. Перечень команд и запросов, которые воспринимает изме-
ритель, а также формат ответных ASCII-строк приведены в Приложе-
нии А. Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в перечень команд и запросов, не влияющие на метрологические 
характеристики измерителя.

3.11.7. Для использования ПК в качестве устройства управления из-
мерителеми отображения результатов измерений необходимо уста-
новить ПО «НТМ-ЭкоМ», поставляемое на CD. Инструкция по установ-
ке программы изложена в Приложении Д. 

3.11.8. После установки ПО «НТМ-ЭкоМ» на ПК перед её запуском 
необходимо воспользоваться стандартными средствами Windows, 
предназначенных для поиска Bluetooth устройств (Мастер добавления 
Bluetooth устройств) и соединения с ними. При выполнении процеду-
ры соединения ПК с измерителем необходимо указывать ключ (PIN): 
1234.

3.11.9. В результате работы с мастером добавления Bluetooth 
устройств, измеритель будет по радиоканалу подключен к ПК и ему 
будет присвоен определенный COM-порт. Проверить номер COM-
порта можно в меню «Панель управления -> Диспетчер устройств -> 
Порты (СОМ и LPT)». Этот СОМ-порт будет использоваться в ПО «НТМ-
ЭкоМ» для обмена данными между ПК и измерителем.
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Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

4. КОНСТРУКЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Внешний вид
1. Измерители модификации «АТ-004» и «50 Гц» (рис. 1);
2. Блок НТМ-Терминал (рис. 2).

1

2

34 4.2. Органы управления измерителя

На корпусе измерителя расположены 
(рис.3):

1. Кнопка включения/выключения;
2. индикатор включенного состояния;
3. индикатор «заряд аккумуляторной бата-
реи»;
4. разъем для подключения внешнего ис-
точника питания.

4.3. Органы управления блока НТМ-
Терминал

4.3.1. На клавиатуре блока НТМ-Терминал 
расположены (рис. 4):

1. левая и правая контекстные кнопки для 
управления контекстным меню,
2. навигационные кнопки для перехода от 
одного пункта к другому, изменения раз-
личных параметров,
3. кнопка подтверждения выбора пунктов 
меню и параметров,
4. кнопка возврата к предыдущему пункту 
меню,
5. кнопка включения/выключения,
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6. индикатор включенного состояния блока 
НТМ-Терминал,
7. индикатор «заряд аккумуляторной бата-
реи».

4.3.2. На торцевой панели блока НТМ-
Терминал расположены (рис. 5):

1. разъем mini-USB для подключения ПК;
2. разъем для подключения зарядного 
устройства.

Рисунок 6

Рисунок 5

5.1. Экран блока НТМ-Терминал (рис. 
6) разбит на составные части, а именно:

1. верхнюю информационную стро-
ку;
2. нижнюю строку контекстного 
меню;
3. панель экрана (с указанием раз-
делов меню) между ними.

5. МЕНЮ БЛОКА НТМ-ТЕРМИНАЛ

В начале верхней информационной строки высвечивается зна-
чок, напоминающий о возможности связи с измерителем или ПК по 
радиоканалу. Если такая связь установлена, значок меняет цвет на 
зеленый. Если блок НТМ-Терминал подсоединен к ПК с помощью 
кабеля miniUSB, появится значок USB. Если связь блока НТМ-Терминал 
с ПК активна, значок меняет цвет на зеленый. Далее в этой строке вы-
свечивается текущее время и индицируется степень разряда батареи 
питания блока НТМ-Терминал.

5.2. Меню блока НТМ-Терминал имеет многоуровневую структуру. 
Блок-схема структуры меню следующая:
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Главное 
меню

Меню второго 
ур-ня Описание пункта меню

ЭМП 50 Гц

Измерения
Подключение к измерителю ЭМП ВЕ-метр модифика-
ции «50 Гц» и измерения в соответствии с установлен-
ными параметрами

Нормы Просмотр списка действующих СанПиН и норм

Выбор параме-
тров измерений

Отображение текущих или средних значений
Выбор единиц измерения величины магнитного 
поля: индукция (Тл) или напряженность (А/м)
Вкл./выкл. функции записи результатов измерений
Длительность замера (1 – 30 мин)

Область измере-
ний (определяет 
количество и вы-
соту замеров)

Произвольные измерения
Производственные условия
Жилые и общественные здания
Селитебные территории
Плавательные средства и морские сооружения

Память Просмотр/удаление ранее записанных результатов

ЭМП 5 Гц – 
400 кГц

Измерения
Подключение к измерителю ЭМП ВЕ-метр модифика-
ции «АТ-004» и измерения в соответствии с установ-
ленными параметрами

Нормы Просмотр списка действующих СанПиН и норм

Выбор параме-
тров измерений

Отображение текущих или средних значений
Выбор единиц измерения величины магнитного 
поля: индукция (Тл) или напряженность (А/м)
Вкл./выкл. функции записи результатов измерений
Активировать заграждающий фильтр 50Гц
Длительность замера (1 – 30 мин)

Область изме-
рений (Кол-во и 
высота замеров)

Произвольные измерения

Рабочие места операторов ЭВМ

Память Просмотр/удаление ранее записанных результатов
В главном меню присутствуют пункты, аналогичные предыдущим пунктам, которые 
предназначены для взаимодействия блока НТМ-Терминал с другими измерителями, 
антеннами-преобразователями и датчиками (в данной блок-схеме они не указаны).

Настройки

Дата Установка текущей даты
Время Установка текущего времени
Яркость Установка яркости экрана
Цветовая схема Выбор цветовой схемы. Светлый/тёмный фон.

Связь с ПК В этом режиме происходит обмен данными с ПК

Подключе-
ния

Список Просмотр списка измерителей, их тестирование и 
удаление неиспользуемых измерителей.

Поиск Поиск и добавление новых измерителей в список
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5.3. Переход от одного пункта меню к другому осуществляется с 
помощью кнопок  и , расположенных на лицевой панели блока 
НТМ-Терминал. При этом в центральной части экрана блока НТМ-
Терминал отображается номер текущего пункта меню и общее коли-
чество пунктов. 

5.4. Выбор пункта меню (переход на следующий уровень меню) 
осуществляется нажатием на кнопку . Возврат к предыдущему 
уровню меню осуществляется нажатием на кнопку .

5.5. Изменение параметров осуществляется при помощи кнопок  
и  :

• снятие/установка 
галочки

• выбор одного из несколь-
ких пунктов списка

• изменение чисел (например, 
при установке даты и времени)

5.6. Выбор пункта контекстного меню осуществляется с помощью 
левой или правой контекстной кнопки 1 (рис. 4)

5.7. Меню второго уровня, предназначенное для взаимодействия 
с измерителем или датчиками, состоит из 5 пунктов. Их назначение 
описано в блок-схеме структуры меню (см. п. 5.2) и не зависит от типа 
измерителя или датчика. Ниже представлено изображения пунктов 
меню.

5.8. Подробное описание пунктов главного меню: «настройки», 
«связь с ПК» и «подключения» приведено в приложении Г.

6. ПОДГОТОВКА ИЗМЕРИТЕЛЯ К РАБОТЕ

6.1. Заряд аккумуляторов

В случае обнаружения разряда аккумуляторов измерителя, следует 
произвести их подзарядку. 
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6.1.1. Для зарядки батарей аккумуляторов измерителя:
• вставьте штекер зарядного устройства в ответную часть разъема 
4 (рис.3) измерителя;
• вставьте вилку зарядного устройства в сетевую розетку ~220±15 В 
50±2 Гц;
• убедитесь, что светодиод 3 (рис. 3) рядом с разъемом на корпусе 
измерителя мигает с частотой 1 раз в секунду, что свидетельствует 
о начале зарядки батареи. Если светодиод мигает 4 раза в секунду, 
это свидетельствует о неисправности аккумуляторов или возникно-
вении ошибки в процессе заряда. В этом случае необходимо повто-
рить процедуру заряда. В случае многократного повторения ошиб-
ки необходимо обратиться в сервисный отдел ООО «НТМ-Защита»;
• оставьте измеритель под зарядкой до прекращения мигания 
светодиода;
• выньте вилку зарядного устройства из сетевой розетки, а штекер 
зарядного устройства из разъема измерителя;
Время заряда аккумуляторной батареи зависит от степени их разря-

да и, в среднем, составляет 3 часа. Время заряда увеличивается, если 
температура аккумуляторной батареи выходит за пределы диапазона 
+5 °С - +60 °С.

ВНИМАНИЕ! На сайте ООО «НТМ-Защита» по адресу: http://www.
ntm.ru/center/107/7772 размещена презентация о заряде аккумулято-
ров. При возникновении вопросов связанных с зарядом аккумулято-
ров рекомендуем ознакомиться с презентацией.

6.2. Заряд аккумуляторных батарей блока НТМ-Терминал
• вставьте штекер зарядного устройства в ответную часть разъема 
2 (рис. 5);
• вставьте вилку зарядного устройства в сетевую розетку ~220±15 В 
50±2 Гц;
• убедитесь, что индикатор 7 (рис. 4) мигает с частотой 1 раз в се-
кунду, это свидетельствует о начале заряда батареи;
• оставьте блок НТМ-Терминал подключенным к зарядному устрой-
ству до прекращения мигания индикатора 7 (рис. 4);
• выньте вилку зарядного устройства из сетевой розетки, а штекер 
– из разъема.
• одновременно с окончанием процесса заряда, индикатор «заряд 
аккумуляторной батареи» 7 (рис. 4) погаснет;
• отключите зарядное устройство от сети ~220В и отсоедините ште-
кер зарядного устройства от блока НТМ-Терминал.
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Время заряда аккумуляторной батареи зависит от степени их разря-
да и, в среднем, составляет 4 часа. 

Если в процессе заряда аккумуляторных батарей произошел какой-
либо сбой, индикатор 7 (рис. 4) будет мигать с частотой 4 раза в секун-
ду. В этом случае необходимо отсоединить блок питания от сети 220 
В, и выдержав паузу (1 мин.), снова включить блок питания в сеть 220 
В. В случае многократного повторения сбоя процесса заряда, необхо-
димо обратиться в сервисный отдел ООО «НТМ-Защита» (контактная 
информация доступна на сайте www.ntm.ru).

6.3. Распаковывание измерителя и внешний осмотр

Перед началом работы извлеките измеритель из упаковок и произ-
ведите внешний осмотр. Если в комлект поставки входит блок НТМ-
Терминал, необходимо извлечь его из упаковки и произвести внеш-
ний осмотр.

При внешнем осмотре (см. рис. 1 и 2) проверяется: 
• комплектность измерителя;
• крепление органов управления и настройки
• фиксация органов управления;
• состояние покрытий;
Убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений, 

влияющих на точность показаний измерителя, отсоединившихся или 
слабо закрепленных элементов.

6.4. Опробование и тестирование измерителя

6.4.1. Убедиться, что климатические условия окружающей среды со-
ответствуют рабочим условиям эксплуатации (см. п. 3.7).

6.4.2. Включить питание измерителя, нажав и удерживая кнопку 
1 (рис.3) 3 сек. Должен загореться светодиод 2 (рис.3), который сви-
детельствует о готовности измерителя к работе. После включения 
питания, измеритель находится в режиме ожидания соединения с 
устройством отображения результатов измерений.

ВНИМАНИЕ! Если в течении 10 мин после включения измерителя не 
будет осуществляться связь с устройством отображения результатов 
измерений, измеритель автоматически выключится.

6.4.3. При наличии в комплекте поставки блока НТМ-Терминал 
включить его. Для этого необходимо нажать и удерживать не менее 
3 с кнопку 5 (рис. 4). При этом должен загореться индикатор 6 (рис. 4), 
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процедура тестирования. (Как найти и добавить новый измеритель 
описано в приложении Г, «Список подключений»). 

По окончании процедуры тестирования, на экране блока НТМ-
Терминал будет отображена следующая информация: ID измерителя, 
имя, заводской номер, версия встроенного ПО, уровень заряда акку-
муляторной батареи и результат тестирования. 

6.4.6. При отсутствии в комплекте поставки блока НТМ-Терминал 
установить с компакт-диска (далее – CD) на ПК ПО «НТМ-ЭкоМ» и вы-
полнить процедуру тестирования с помощью ПК (порядок установки 
ПО «НТМ-ЭкоМ и процедуры тестирования изложен в приложении В и 
Г).

6.4.7. Результаты опробования и тестирования считать положитель-
ными, если:

Рисунок 8

обозначающий включенное состояние блока НТМ-Терминал.

6.4.4. На клавиатуре блока НТМ-Терминал нажать правую контекст-
ную кнопку 1 (рис. 4) «далее» для перехода в «главное меню». С 
помощью кнопок  и  перейти к пункту меню «подключения» и 
нажать кнопку . При этом осуществится переход в меню «подклю-
чения» к пункту «список» (рис.7).

Рисунок 7

6.4.5. Нажать кнопку . На экране 
блока НТМ-Терминал будут отображать-
ся названия приборов, которые могут 
использоваться с ним. С помощью кно-
пок  и  необходимо выбрать нуж-
ный измеритель (по имени и заводскому 
номеру) и нажать левую контекстную 
кнопку «тест» (рис. 8). При этом будет 
осуществлено соединение блока НТМ-
Терминал с измерителем и запущена 
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• выполнено соединение измерителя с блоком НТМ-Терминал или 
ПК с предустановленным ПО «НТМ-ЭкоМ»;
• результаты выполнения режима «Тест»: «Тест ОК».
6.4.8. Для возврата в меню «подключения» необходимо нажать 

кнопку . При этом измеритель будет отключен от блока НТМ-
Терминал.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии соединения измерителя с блоком НТМ-
Терминал в течение 10 мин, произойдет автоматическое отключение 
питания измерителя. Автоматическое отключение предназначено для 
экономии заряда аккумуляторной батареи измерителя.

6.5. Выбор параметров измерений.

6.5.1. Перед проведением измерений необходимо выбрать нужные 
параметры. Выбор параметров измерений осуществляется при пере-
ходе из «главного меню» в меню выбора типа и частотного диапа-
зона измеряемых ЭМП («ЭМП 50Гц» и «ЭМП 5Гц – 400 кГц» и далее в 
меню «параметры измерений».

В меню «Параметры измерений» пред-
лагается:

1. Выбрать какие значения измеряе-
мых величин («текущие» или «средние») 
отображать на экране. Дополнительно 
на экране будут отображаться значения 
расширенной неопределенности Uр. 

Оценка расширенной неопределенности Uр проводится в соответ-
ствии с ГОСТ 34100.1-2017 «Неопределенность измерений. Руковод-
ство по выражению неопределенности измерений» для доверитель-
ного интервала р = 0,95 и коэффициентом охвата равным 2.

2. Выбор единиц измерения величины магнитного поля: индукция 
(Тл) или напряженность (А/м).

3. Включить или выключить функцию записи результатов измере-
ний. Если функция включена тогда перед началом измерений по-
сле выбора в меню пункта «Измерения» будет предложено выбрать 
номер контролируемой зоны (КЗ). После выбора номера КЗ и сохране-
ния этой информации осуществится переход к измерениям.

4. Выбор длительности замера в диапазоне от 1 до 30 мин. с шагом 
в 1 мин. Длительность замера определяет периодичность записи 
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либо один из режимов, обеспечивающих проведение измерений в 
соотвествии с действующими нормативными документами и методи-
ками, которые приведены в приложениях данного руководства.

В этих режимах в процессе измерений на экране Блока появляются 
дополнительные сообщения-подсказки. Например указания об уста-
новке измерителя на соотвествующую высоту.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Режим измерения ЭМП. Модификация «50Гц»

При входе в этот режим (после нажатия кнопки « ») предлагаются по-
следовательно:

результатов измерений в память (в случае активированной функции 
записи).

6.6. Выбор области измерений.

Область измерений зависит от выбранного пункта 
«ЭМП 50Гц» или «ЭМП 5Гц - 400кГц». Выбор описан в 
соответствующем разделе далее.

В меню «Область измерений» можно выбрать 
либо «Произвольные измерения» (измерения в 
произвольном режиме – на произвольных высотах, 
произвольное количество замеров, но не более 255), 
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1. «Измерения» (выполнение измерений ЭМП 50 Гц); 
2. «Нормы» (вывод на экран справочных данных по нормам на уровни 
ЭМП в различных условиях);
3. «Параметры измерений» (установка необходимых параметров из-
мерений), 
4. «Область измерений» (производственные условия, жилые или обще-
ственные помещения и пр.);
5. «Память» (обзор содержимого памяти, просмотр записанных резуль-
татов, очистка памяти).
В случае успешного соединения блока НТМ-Терминал с измерите-

лем на экране будут отображаться результаты измерений, соответ-
ствующие установленной области измерений и заданным параме-
трам измерений. Например, если измерения проводятся для контроля 
производственных условий, то наряду с уровнями полей Е и В опреде-
ляется допустимое время tE и tB работы в этих полях. При работе в об-
ласти коммунальной гигиены допустимые времена не определяются. 

При измерении в режиме «ЭМП 50 Гц» на 
экране отображаются результаты измерений:

• магнитной индукции B (мкТл) или напряжен-
ности магнитного поля H (А/м), в зависимости от 
выбора в меню «Параметры измерений»;
• напряженности электрического поля Е (В/м) 
промышленной частоты.
• Дополнительно в таблице отображаются значе-
ния расширенной неопределенности Uр для дове-
рительного интервала р = 0,95 и коэффициентом 
охвата равным 2.
• Если в меню «Область измерений» выбран 
пункт «производственные условия» на экране 
будут отображаться допустимые времена пребы-
вания (tBдоп и tЕдоп в часах) в контролируемой зоне. 
Допустимые времена пребывания определяются 
в соответствии с Методикой выполнения измере-
ний. 

В процессе измерений на экране появляются контекстные кнопки 
«пауза» и «стоп». Нажатие на левую контекстную кнопку (пауза) при-
останавливает последовательное обращение к измерителю. Резуль-
таты измерений на экране блока НТМ-Терминал замораживаются. 
При этом назначение левой контекстной кнопки меняется на «старт». 
Нажатие на нее приводит к продолжению измерений. При нажатии 
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на правую контекстную кнопку (стоп) останавливаются измерения, 
осуществляется отключение измерителя от блока НТМ-Терминал и 
переход в меню.

7.2. Режим измерения ЭМП. Модификация «АТ-004»

Пункт «ЭМП 5Гц – 400 кГц»

При входе в этот режим (после нажатия кнопки « ») предлагаются по-
следовательно:

1. «Измерения» (выполнение измерений ЭМП 5Гц – 400 кГц);
2. «Нормы» (вывод на экран справочных данных по нормам на уровни 
ЭМП в различных условиях);
3. «Параметры измерений» (установка необходимых параметров из-
мерений), 
4. «Область измерений» (производственные условия, жилые или обще-
ственные помещения и пр.);
5. «Память» (обзор содержимого памяти, просмотр записанных резуль-

В этом же пункте главного меню можно выбрать подпункт 
«Нормы», содержащий справочные материалы по нормам 
на уровни ЭМП ПЧ 50 Гц. 

В подпункте «Область измерений» можно выбрать либо 
«Произвольные измерения» (измерения в произвольном 
режиме – на произвольных высотах, произвольное количе-
ство измерений и пр.), либо один из режимов, предусмо-
тренных в СанПиНах для производственных условий, для 
жилых и общественных зданий и пр.

Выбор области измерения производится кнопками « » 
или « » на передней панели прибора.

Если выбран один из четырех пунктов (кроме «произ-
вольные измерения»), то измерение будет проводиться в 
соответствии с Методиками, которые приведены в прило-
жениях данного РЭ.
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татов, очистка памяти).
Этот режим предполагает работу с измерителем модификации 

«АТ-004» для контроля норм по электромагнитному излучению на 
рабочих местах пользователей персональных компьютеров и другой 
оргтехники, ЭМП промышленной частоты в офисных, жилых помеще-
ниях и на открытых территориях.

При измерении в режиме «ЭМП 5Гц – 400 кГц» на экране появ-
ляется таблица. 

В первой строке отображаются результаты изме-
рения ЭМП поддиапазона 1 (5Гц-2кГц) или под-
диапазона 4 (5Гц-2кГц за исключением полосы 
частот от 45 Гц до 55 Гц).

Для измерения в поддиапазоне 4 необхо-
димо в меню «Параметры измерений» при 
помощи кнопок  и  активировать 
заграждающий фильтр 50 Гц. При этом 
индикация поддиапазона изменится с I на 
I-50.

Во второй строке отображаются результаты из-
мерения ЭМП промышленной частоты поддиапа-
зона 3 (от 45Гц до 55Гц).

В третьей строке отображаются результаты из-
мерения поддиапазона 2 (2кГц-400кГц).

В зависимости от выбора в меню «Параметры 
измерений» во втором столбце таблицы ото-
бражаются результаты измерения магнитной 
индукции B (мкТл) или напряженности магнитно-
го поля H (А/м). В третьем столбце - результаты 
напряженности электрического поля E (В/м) .

Дополнительно в таблице отображаются значе-
ния расширенной неопределенности Uр для дове-
рительного интервала р = 0,95 и коэффициентом 
охвата равным 2.

В процессе измерений на экране появляются контекстные кнопки 
«пауза» и «стоп». Нажатие на левую контекстную кнопку (пауза) при-
останавливает последовательное обращение к измерителю. Резуль-
таты измерений на экране Терминала замораживаются. При этом 
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Если выбран пункт рабочие места операторов ПЭВМ, то измерение 
будет проводиться в соответствии с Методикой, которая приведена в 
приложении данного РЭ.

7.3. Выключение измерителя

Для выключения измерителя необходимо нажать и удерживать не 
менее 3 сек кнопку 1 (рис.3).

Для выключения блока НТМ-Терминал необходимо нажать и удер-
живать кнопку 5 (рис.4)

8. ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЯ 

Поверка производится по методике поверки МП 33.Д4-13 «Измери-
тель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонент-
ный ВЕ-метр. Методика поверки», утвержденной ФГУП ВНИИОФИ.

Периодическую поверку измерителя производят каждые 2 года.

Измеритель подвергается поверке после ремонта.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Виды технического обслуживания:
• контрольный внешний осмотр;
• техническое обслуживание, включающее внешний осмотр, опро-
бование, определение состояния аккумуляторных батарей.
9.2. При внешнем осмотре проверяется:
• комплектность измерителя;
• фиксация органов управления;

назначение левой контекстной кнопки меняется на «старт». Нажатие 
на нее приводит к продолжению измерений. При нажатии на правую 
контекстную кнопку (стоп) останавливаются измерения, осуществляет-
ся отключение измерителя от блока НТМ-Терминал и переход в меню.

В подпункте «Область измерений» можно выбрать 
либо «Произвольные измерения» (измерения в про-
извольном режиме – на произвольных высотах, про-
извольное количество измерений и пр.), либо режим 
измерения на рабочем месте, оператора ЭВМ. 

Выбор области измерений производится кнопками «
» или « » на передней панели прибора.
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• состояние покрытий;
9.3. Порядок и периодичность проведения технического обслу-

живания
• При использовании по назначению контрольный осмотр произ-
водится перед и после использования, а также после транспортиро-
вания.
• При хранении до 1 года контрольный осмотр производится с пе-
риодичностью один раз в 6 мес.
• При хранении более 1 года техническое обслуживание произво-
дится один раз в год.
• В случае длительного перерыва в эксплуатации измерителя следу-
ет производить заряд аккумуляторных батарей не реже чем 1 раз в 
месяц. 

10. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
10.1. Перечень возможных неисправностей при проведении теку-

щего ремонта приведен в таблице 5.
Таблица 5.

Наименование неисправно-
стей, внешнее проявление и 
дополнительные признаки

Вероятная причина Метод устранения

При включении измерителя не 
загорается светодиод

Неисправность контак-
тов или аккумуляторных 
батарей

Провести зарядку 
батарей согласно 
п. 4.3

При проведении поверочных 
измерений нет сигнала с измери-
теля

Разрыв связи между 
измерителем и управля-
ющим устройством

Проверить со-
стояние связи в 
соответствии с 
руководством по экс-
плуатации управля-
ющего устройства

11. ХРАНЕНИЕ 

Хранение измерителя должно осуществляться в упаковке на стелла-
жах в сухих проветриваемых помещениях, защищающих изделие от 
атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щело-
чей и других агрессивных примесей. Температура хранения от минус 
25 до плюс 55оС, относительная влажность воздуха до 95% при темпе-
ратуре 25оС.

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
12.1. Условия транспортирования измерителя должны соответство-
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вать ГОСТ 22261-94 группа 3.
12.2. Климатические условия транспортирования не должны выхо-

дить за следующие пределы:
• температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 оС;
• относительная влажность окружающего воздуха 95% при темпе-
ратуре 25оС.
12.3. Измерители должны допускать транспортирование всеми ви-

дами транспорта в упаковке при условии защиты от прямого воздей-
ствия атмосферных осадков.

При транспортировании воздушным транспортом измерители в 
упаковке должны размещаться в герметизированных отсеках. 

13. ТАРА И УПАКОВКА

Упаковочной тарой измерителя является упаковочная сумка, вхо-
дящая в комплект прибора и служащая для хранения измерителя в 
течение всего срока его эксплуатации. 

Измеритель, упакованный в транспортную тару, сохраняет внешний 
вид и работоспособность после воздействия повышенной температу-
ры (плюс 50оС).

Измеритель, упакованный в транспортную тару, сохраняет внешний 
вид и работоспособность после воздействия пониженной температу-
ры (минус 20оС).

Упаковка обеспечивает сохранность конструкции и параметров из-
мерителя после воздействия вибраций по группе № 2 по ГОСТ 52931-
2008.

14. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ
14.1. На измерителе нанесены:
• наименование и условное обозначение измерителя;
• товарный знак предприятия -изготовителя;
• порядковый номер и год изготовления;
• изображение знака государственного реестра;
14.2. На упаковочной таре нанесены:
• наименование и условное обозначение изделия и предприятия 
изготовителя;
• обозначение технических условий;
• манипуляционные знаки 1,3 по ГОСТ 14192-96;
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• порядковый номер.
14.3. Пломбирование измерителя производится в месте соедине-

ний частей корпуса. 

Место пломбирования
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Приложение А. Перечень команд и запросов обрабатываемых 
Измерителем

Информация между Измерителем и устройством отображения 
результатов измерений передается в формате ASCII-строк. В качестве 
признака конца строки используется сочетание двух ASCII символов 
«\r\n». В качестве признака окончания передачи данных из Измерите-
ля используется ASCII-команда EOT (End of Transmission, конец переда-
чи) имеющей код 0x04 (hex). 

Например для контроля напряжения питания Измерителя с устрой-
ства отображения результатов измерений необходимо отправить 
в Измеритель запрос в виде ASCII-строки следующего содержания: 
«UBATT\r\n». В ответ на этот запрос Измеритель отправит ASCII-строку 
следующего содержания: «Ubat = 3.8 V [Low|Medium|Normal]\r\nEOT».

Перечень команд и запросов, которые воспринимает Измеритель, 
а также формат ответных ASCII-строк приведены в таблице 6 (фир-
ма-производитель Измерителей оставляет за собой право вносить 
изменения в перечень команд и запросов, не влияющих на метро-
логические характеристики, без предварительного уведомления). В 
ответ на необрабатываемую команду или запрос Измеритель переда-
ет следующую ASCII-строку: «Unknown command -> [принятая команда 
или запрос]».
Таблица 6.
Перечень команд или запросов обрабатывае-
мых Измерителем Ответ на команду или запрос

Описание

ASCII-строка ASCII-строка

Для моди-
фикации 
«50Гц»

Для моди-
фикации 
«АТ-004»

Для моди-
фикации 
«50Гц»

Для модификации 
«АТ-004»

Запрос идентификацион-
ных данных. В качестве 
ответа на запрос Измери-
тель передает свой иден-
тификатор (присваивается 
фирмой-производителем), 
наименование, заводской 
номер и версию ПО

?

ID: [22|23]
Name: BE-metr-[50Hz|AT004]
#: NNYY
Soft: V2.9
UBATT = 3.7 V [Low|Medium|Full 
Normal]

Тестирование аналогового 
тракта измерителя и про-
верка целостности ПО

TEST TEST [OK|NO]!

Измерение напряжения 
питания Измерителя UBATT UBATT = 3.8 V [Low|Medium|Normal]
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Дистанционное выключе-
ние Измерителя SD ---

Измерение ЭМП. В ответе 
на команду Измеритель 
отправляет текущие значе-
ния ЭМП. При получении 
данной команды допол-
нительно рассчитываются 
средние значения ЭМП.

MEAS:CURR

В= (X.XX ± 
U.UU)uT 
(P=0,95)
Е= (X.XX 
± U.UU) 
kV/m(P=0,95)

---

Измерение ЭМП. В ответе 
на команду Измеритель 
отправляет текущие значе-
ния ЭМП. При получении 
данной команды допол-
нительно рассчитываются 
средние значения ЭМП.

MEAS:CURR,
FBAND:1,2,3 ---

В1 = (X.XX ± U.UU) uT 
(P=0,95)
Е1 = (X.XX ± U.UU)V/m 
(P=0,95)
В2 = (X.XX ± U.UU) nT 
(P=0,95)
Е2 = (X.XX ± U.UU)V/m 
(P=0,95)
В3 = (X.XX ± U.UU) uT 
(P=0,95)
E3 = (X.XX ± U.UU) V/m 
(P=0,95)

Измерение ЭМП. В ответе 
на команду Измеритель от-
правляет средние значения 
ЭМП за время измерений.

MEAS:AVR
<В>= X.XX uT
<Е>= X.XX 
kV/m

---

Измерение ЭМП. В ответе 
на команду Измеритель от-
правляет средние значения 
ЭМП за время измерений.

MEAS:AVR,
FBAND:1,2,3 ---

<В1> = (X.XX ± U.UU) 
uT (P=0,95)
<Е1> = (X.XX ± U.UU) 
V/m (P=0,95)
<В2> = (X.XX ± U.UU) 
nT (P=0,95)
<Е2> = (X.XX ± U.UU) 
V/m (P=0,95)
<В3> = (X.XX ± U.UU) 
uT (P=0,95)
<E3> = (X.XX ± U.UU) 
V/m (P=0,95)

Сброс средних значений 
и значений расширенной 
неопределенности

NEWMEAS Start new measurements

Запрос коэффициента эл-
липса поляризации магнит-
ного поля промышленной 
частоты (50Гц)

MEAS:ELL --- Ell= XX %

Запрос допустимого време-
ни пребывания в измеряе-
мых полях

MEAS:TIME tB= 6.4 h
tE= 7.8 h

Запрос частоты из-
меряемого ЭМП MEAS:FREQ F= 50 Hz
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Приложение Б. Методика выполнения измерений измерите-
лями параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр 
модификации 50Гц. Электромагнитные поля промышленной 

частоты в производственных условиях 

Вводная часть

Настоящий документ Методика выполнения измерений измерите-
лями параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр уста-
навливает методику измерений параметров электрического и магнит-
ного полей промышленной частоты в производственных условиях:

• диапазон измерения напряженности электрического поля от 50 
В/м до 50 кВ/м
• диапазон измерения напряженности магнитного поля (магнитной 
индукции) от 1 мкТл до 5 мТл (от 0.8 А/м до 4 кА/м)
Область использования методики измерений: при проведении про-

изводственного контроля, а также при выполнении работ по обеспе-
чению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных 
производственных объектах.

Настоящая Методика выполнения измерений электромагнитных 
полей в производственных условиях может применяться при про-
ведении санитарно-гигиенических исследований в организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность и распространяется на 
рабочие места медицинского персонала.

Требования к показателям точности измерений

Предельно допустимая погрешность: 
• измерения напряженности электрического поля ± 15%
• измерения напряженности магнитного поля (магнитной индук-
ции) ± 15%

Требования к средствам измерений

При выполнении измерений применяют измерители параметров 
электрического и магнитного полей ВЕ-метр модификации 50 Гц 
с блоком управления и индикации результатов измерения «НТМ-
Терминал» (далее Терминал). Измерители зарегистрированы в Фе-
деральном информационном фонде по обеспечению единства из-
мерений под № 59851-15 и допущены к применению в Российской 
федерации.

Применяемые для измерений параметров электрического и маг-
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нитного полей измерители ВЕ-метр модификации 50Гц должны быть 
поверены, а сведения о поверке занесены в Федеральный информа-
ционный фонд по обеспечению единства средств измерений. Преде-
лы погрешности измерения должны соответствовать требованиям, 
установленными настоящей Методикой.

Метрологические характеристики средств измерений приведены в 
таблице.

Диапазоны измерения напряженности

электрического поля от 50 В/м до 50 кВ/м

магнитного поля 
(магнитной индукции)

от 0.8 А/м до 4 кА/м 
(от 1 мкТл до 5 мТл)

Предельно допустимая погрешность

измерения напряженности электрического поля ± 15 %

измерения напряженности магнитного поля (магнитной 
индукции)

± 15 %

Метод измерений

Измерения параметров электрического и магнитного полей прово-
дятся при помощи измерителя параметров электрического и магнит-
ного полей ВЕ-метр модификации 50 Гц с блоком управления и инди-
кации результатов измерения «НТМ-Терминал».

При выполнении измерений электромагнитного поля в производ-
ственных условиях измеритель автоматически определяет характер 
поляризации (линейная или эллиптическая) компонентов поля и 
регистрирует действующие (эффективные) значения электрического и 
магнитного полей. В электроустановках с однофазными источниками 
ЭМП контролируются действующие (эффективные) значения ЭП и МП 

Е = Ем /√2 
и 

Н = Нм /√2 
где Ем и Нм - амплитудные значения изменения во времени напря-

женностей ЭП и МП.

В электроустановках с двух- и более фазными источниками ЭМП 
контролируются действующие (эффективные) значения напряжен-
ностей Emax и Hmax, где Emax и Hmax - действующие значения напряженно-
стей по большей полуоси эллипса или эллипсоида.

Требования безопасности, охраны окружающей среды
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При выполнении измерений уровней ЭМП частотой 50 Гц на рабо-
чих местах соблюдают следующие требования: 

• установленные требованиями безопасности при эксплуатации 
электроустановок предельно допустимые расстояния от оператора, 
проводящего измерения, и измерительного прибора до токоведу-
щих частей, находящихся под напряжением.
• должно быть выполнено защитное заземление всех изолирован-
ных от земли предметов, конструкций, частей оборудования, машин 
и механизмов, к которым возможно прикосновение работающих в 
зоне влияния ЭП.
Мероприятия по охране окружающей среды при эксплуатации обо-

рудования, являющегося источником ЭМП или объектов, оснащенных 
источниками ЭМП, включают: 

• выбор рациональных режимов работы оборудования;
• выделение зон воздействия ЭМП (зоны с уровнями ЭМП, превы-
шающими предельно допустимые, где по условиям эксплуатации 
не разрешается даже кратковременное пребывание персонала), 
должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупре-
дительными знаками.

Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений ЭМП ПЧ 50 Гц и обработке их результатов 
допускают лиц со средним или высшим образованием, изучившие 
техническую документацию на измеритель параметров электрическо-
го и магнитного полей ВЕ-метр, проинструктированные по технике 
безопасности при работе с электроустановками, имеющие практи-
ческие навыки в измерении опасных производственных физических 
факторов.

Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия: 
• не допускается проведение измерений при наличии атмосферных 
осадков, 
• не допускается проведение измерений при температуре и влаж-
ности воздуха, выходящих за предельные рабочие параметры 
средств измерений.

Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие 
работы:
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1. Внешний осмотр измерителя. При этом проверяется:
• наличие технической документации,
• комплектность прибора,
• отсутствие механических повреждений, 
• состояние соединительных проводов и кабелей,
• исправность органов регулировки и коммутации,
• исправность и чистота разъемов и гнезд.
2. Опробование измерителя

Для проведения процедуры опробования и тестирования измерите-
ля в главном меню Терминала необходимо выбрать пункт «Подключе-
ния» - «Список», а затем выбрать нужный измеритель и нажать левую 
контекстную кнопку «Тест».

При этом Терминал инициирует процедуру подключения, а на экра-
не появится сообщение «Соединение ждите…». 

После успешного соединения автоматически запускается режим те-
стирования. При благоприятном исходе процедуры тестирования на 
экране Терминала появится сообщение: «Test OK!», иначе: «Test No!».

Если связь с измерителем не устанавливается, на экране появляется 
сообщение «Соединение не установлено», нажмите ОК. При нажатии 
на кнопку ОК осуществляется переход к меню выбора вида измере-
ний.

Порядок выполнения измерений

1. Измерения напряженности ЭП и МП частотой 50 Гц должны про-
водиться на высоте 0,5 м 1,0 м и 1,7 м от поверхности земли, пола по-
мещения или площадки обслуживания оборудования и на расстоянии 
0,5 м от оборудования и конструкций, стен зданий и сооружений.

На рабочих местах, расположенных на уровне земли и вне зоны 
действия экранирующих устройств, в соответствии с государственным 
стандартом на устройства экранирующие для защиты от электриче-
ских полей промышленной частоты, напряженность ЭП частотой 50 
Гц допускается измерять лишь на высоте 1,7 м. 

2. При выполнении измерений параметров электрического и маг-
нитного полей измерителем ВЕ-метр в зависимости от расположения 
рабочего места выполняют следующие операции:

Перед измерением в главном меню Терминала необходимо стрел-
ками влево-вправо выбрать пункт «ЭМП 50 Гц» нажать «ОК» -> «ЭМП 
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50Гц ОБЛАСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ» нажать «ОК», стрелками вверх-вниз 
выбрать «производственные условия», нажать кнопку контекстного 
меню «сохранить».

Стрелками влево-вправо выбрать «ЭМП 50Гц ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕ-
РЕНИЙ», нажать «ОК», в подменю 1/4 выбрать «отображать средние 
значения величин ЭМП», стрелкой вправо перейти в подменю 2/4 
выбрать требую единицу измерения величины магнитного поля, 
стрелкой вправо перейти в подменю 3/4 при необходимости записи 
результатов в память стрелками вверх-вниз установить галочку «за-
пись результатов в память», (если сохранение результатов не требу-
ется переходим в подменю 4/4), стрелками вверх-вниз устанавливаем 
требуемую длительность замера (от 1 до 30 минут), нажать кнопку 
контекстного меню «сохранить», нажать кнопку «возврат к предыду-
щему меню».

Для проведения измерений переходим в меню «ЭМП 50Гц 1/5 ИЗМЕ-
РЕНИЕ», нажимаем «ОК», происходит соединение блока управления и 
индикации с измерителем, на экране Терминала появляется указание, 
установить измеритель ВЕ-метр на высоту 0,5 м. Оператору следует в 
соответствии с указанием разместить измеритель на высоте 0,5 м и 
нажатием на кнопку «ОК» запустить процесс измерений. Необходимо 
неподвижно держать измеритель на протяжении всего времени за-
мера.

По истечении времени замера на экране Терминала появится со-
общение о том, что «Замер завершен», отображаются результаты 
измерения среднеквадратической напряженности электрического и 
магнитного полей и значения неопределенности для них, допустимое 
время пребывания в измеренном электрическом поле и в измерен-
ном магнитном поле, количество проведенных измерений за период 
времени, после нажатия кнопки «ОК», повторяется цикл измерений 
для высот 1,0 м, 1,7 м. После окончания измерений на высоте 1,7 м и 
нажатия кнопки «ОК» на экране терминала отобразится информация 
«серия измерений завершена», при нажатии кнопки контекстного 
меню «далее» цикл измерения повторяется, кнопки контекстного 
меню «в меню» терминал переходит в главное меню. 

Если в подпункте 3/4 меню «ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ» установлена 
галочка «запись результатов в память» при проведении измерений, 
в соответствии с указаниями на экране, в память терминала вводится 
номер контролируемой зоны. В качестве результата, определяющего 
поле, в контролируемой зоне выбирается максимальное значение 
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полученное на высотах измерения и значение неопределенности для 
этой высоты.

3. При проведении измерений по п.п. (1) и (2) программа работы из-
мерителя определяет и отображает на экране Терминала допустимое 
время пребывания в измеренном электрическом поле и в измерен-
ном магнитном поле. 

Обработка результатов измерений

Результаты измерений, считанные с экрана блока НТМ-Терминал, не 
требуют дополнительной обработки. Обработка результатов изме-
рений выполняется измерителем автоматически, способом, который 
изложен в Приложении В настоящего РЭ.

Оформление результатов измерений

Результаты измерений следует оформлять в виде протокола и 
(или) карты распределения уровней электрических, магнитных или 
электромагнитных полей, совмещенной с планом размещения обору-
дования или помещения, где производились измерения. В протоколе 
должны быть указаны:

• цель измерений, 
• нормативная документация, в соответствии с которой проводи-
лись измерения, 
• сведения об организации привлеченной к измерениям, 
• сведения об объекте, 
• источники электромагнитных полей промышленной частоты на 
объекте, 
• сведения о рабочем месте, в частности - перечень контролиру-
емых зон, которые включает рабочее место и время пребывания 
работника в них,
• сведения об измерителе,
• результаты измерений в виде А±Up (p = 0,95), где А - среднее за 
время измерения значений напряжённости ЭП или плотности маг-
нитного потока, ±Up - значение расширенной неопределённости 
измерения для доверительного интервала 0,95. 
К Протоколу должен быть приложен План производственного по-

мещения. 

Контроль точности результатов измерений

Методика описывает выполнение измерений контролируемых пара-
метров электрического и магнитного полей промышленной частоты 



39

ООО «НТМ-ЗАЩИТА»

в производственных условиях с использованием средства измерения 
измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр. 

Контроль точности результатов измерений осуществляется аккреди-
тованными организациями при проведении первичной или переоди-
ческой поверки не реже 1 раза в 24 месяца, согласно утверждённой 
методике поверки МП 33.Д4-13.

Результаты поверки должны быть занесены в Федеральны инфор-
мационный фонд по обеспечению единства средств измерений.
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Методика выполнения измерений измерителями параметров 
электрического и магнитного полей ВЕ-метр модификация 50Гц. 
Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц на плава-

тельных средствах и морских сооружениях

Вводная часть

Настоящий документ Методика выполнения измерений измерителями 
параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр устанавливает 
методику измерений параметров электрического и магнитного полей про-
мышленной частоты 50 Гц на плавательных средствах и морских сооруже-
ниях.

• диапазон измерения напряженности электрического поля от 50 В/м до 
50 кВ/м
• диапазон измерения напряженности магнитного поля (магнитной ин-
дукции) от 800 мА/м до 4 кА/м (от 1 мкТл до 5 мТл)
Область использования методики измерений: при проведении производ-

ственного контроля, а также при выполнении работ по обеспечению безо-
пасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных 
объектах.

Требования к показателям точности измерений

Предельно допустимая погрешность 
• измерения напряженности электрического поля ± 15 %
• измерения напряженности магнитного поля (магнитной индук-
ции) ± 15 %

Требования к средствам измерений

При выполнении измерений применяют измерители параметров 
электрического и магнитного полей ВЕ-метр модификации 50 Гц 
с блоком управления и индикации результатов измерения «НТМ-
Терминал» (далее Терминал). Измерители зарегистрированы в Фе-
деральном информационном фонде по обеспечению единства из-
мерений под № 59851-15 и допущены к применению в Российской 
федерации.

Применяемые для измерений параметров электрического и маг-
нитного полей измерители ВЕ-метр модификации 50Гц должны быть 
поверены, а сведения о поверке занесены в Федеральный информа-
ционный фонд по обеспечению единства средств измерений. Преде-
лы погрешности измерения должны соответствовать требованиям, 
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установленными настоящей Методикой.

Метрологические характеристики средств измерений приведены в 
Таблице.

Диапазоны измерения напряженности

электрического поля от 50 В/м до 50 кВ/м

магнитного поля 
(магнитной индукции)

от 800 мА/м до 4 кА/м 
(от 1 мкТл до 5 мТл)

Предельно допустимая погрешность

измерения напряженности электрического поля ± 15 %

измерения напряженности магнитного поля (магнитной 
индукции)

± 15 %

Метод измерений

Измерения параметров электрического и магнитного полей прово-
дятся при помощи измерителя параметров электрического и магнит-
ного полей ВЕ-метр модификации 50 Гц с блоком управления и инди-
кации результатов измерения «НТМ-Терминал».

При выполнении измерений электромагнитного поля в производ-
ственных условиях измеритель автоматически определяет характер 
поляризации (линейная или эллиптическая) компонентов поля и 
регистрирует действующие (эффективные) значения электрического и 
магнитного полей. В электроустановках с однофазными источниками 
ЭМП контролируются действующие (эффективные) значения ЭП и МП 

Е = Ем /√2 
и 

Н = Нм /√2 
где Ем и Нм - амплитудные значения изменения во времени напря-

женностей ЭП и МП.

В электроустановках с двух- и более фазными источниками ЭМП 
контролируются действующие (эффективные) значения напряжен-
ностей Emax и Hmax, где Emax и Hmax - действующие значения напряженно-
стей по большей полуоси эллипса или эллипсоида.

Требования безопасности, охраны окружающей среды

При выполнении измерений уровней ЭМП частотой 50 Гц на рабо-
чих местах соблюдают следующие требования: 

• установленные требованиями безопасности при эксплуатации 
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электроустановок предельно допустимые расстояния от оператора, 
проводящего измерения, и измерительного прибора до токоведу-
щих частей, находящихся под напряжением. 
• должно быть выполнено защитное заземление всех изолирован-
ных от земли (корпуса судна) предметов, конструкций, частей обору-
дования, машин и механизмов, к которым возможно прикосновение 
работающих в зоне влияния ЭП.
Мероприятия по охране окружающей среды при эксплуатации обо-

рудования, являющегося источником ЭМП или объектов, оснащенных 
источниками ЭМП, включают: 

• выбор рациональных режимов работы оборудования;
• выделение зон воздействия ЭМП (зоны с уровнями ЭМП, превы-
шающими предельно допустимые, где по условиям эксплуатации 
не разрешается даже кратковременное пребывание персонала), 
должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупре-
дительными знаками.

Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений ЭМП ПЧ 50 Гц и обработке их результатов 
допускают лиц со средним или высшим образованием, изучившие техни-
ческую документацию на измеритель параметров электрического и магнит-
ного полей ВЕ-метр, проинструктированные по технике безопасности при 
работе с электроустановками, имеющие практические навыки в измерении 
опасных производственных физических факторов.

Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия: 
• не допускается проведение измерений при наличии атмосферных 
осадков, 
• не допускается проведение измерений при температуре и влаж-
ности воздуха, выходящих за предельные рабочие параметры 
средств измерений.

Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие 
работы:

(1) внешний осмотр измерителя. При этом проверяется:
• наличие технической документации,
• комплектность прибора,
• отсутствие механических повреждений, 
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• состояние соединительных проводов и кабелей,
• исправность органов регулировки и коммутации,
• исправность и чистота разъемов и гнезд.
(2) опробование измерителя:
• включить измеритель кнопкой «Вкл» на верхней части, 
• включить блок индикации, 
• дождаться положительных результатов самотестирования изме-
рителя,
• результаты опробования считаются удовлетворительными, если 
на экране индикаторного блока высвечивается надпись «Нажмите 
Старт».

Порядок выполнения измерений

Перед измерением в главном меню Терминала необходимо вы-
брать пункт «Область измерений» -> «Рабочие места плавательных 
средств и морских сооружений».

Установить нужное время замера в главном меню Терминала «ЭМП 
50 Гц > Параметры измерений» (подробнее в Приложение Г) .

Измерения низкочастотных электрических и магнитных полей про-
водится на рабочих местах, в рабочих зонах и энергонасыщенных 
жилых, служебных и общественных помещениях.

Измерения напряженности ЭП и МП частотой 50 Гц должны прово-
диться на высоте 0,5; 1 и 1,8 м от от поверхности палубы или площад-
ки обслуживания на расстоянии 0,5 м от оборудования.

Перед каждым замером на экране Терминала появляется указание, 
на какой высоте необходимо установить измеритель ВЕ-метр. Опе-
ратору следует в соответствии с указанием разместить измеритель 
на требуемой высоте и нажатием на кнопку «ОК» запустить процесс 
измерений. Необходимо неподвижно держать измеритель на протя-
жении всего времени замера. 

По истечении времени замера на экране Терминала появится со-
общение о том, что замер завершен. Таким образом необходимо по-
следовательно выполнить измерения на остальных высотах. По окон-
чании выполнения всех требуемых операций и измерений, на экране 
Терминала появится сообщение: «Серия измерений завершена».

Обработка результатов измерений

Результаты измерений, считанные с экрана блока НТМ-Терминал не 
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требуют дополнительной обработки. Обработка результатов изме-
рений выполняется измерителем автоматически, способом, который 
изложен в Приложении В настоящего РЭ.

Оформление результатов измерений

Результаты измерений следует оформлять в виде протокола и (или) карты 
распределения уровней электрических, магнитных или электромагнитных 
полей, совмещенной с планом (эскизом) размещения оборудования или 
помещения, где производились измерения. В протоколе должны быть ука-
заны:

• Цель измерений, 
• Нормативная документация, в соответствии с которой проводи-
лись измерения, 
• Сведения об организации привлеченной к измерениям, 
• Сведения об объекте, 
• Источники электромагнитных полей промышленной частоты на 
объекте, 
• Сведения о рабочем месте, в частности - перечень контролиру-
емых зон, которые включает рабочее место и время пребывания 
работника в них
• Сведения об измерителе.
• результаты измерений в виде А±Up (p = 0,95), где А - среднее за 
время измерения значений напряжённости ЭП или плотности 
магнитного потока, ±Up - значение расширенной неопределённости 
измерения для доверительного интервала 0,95. 
К Протоколу должен быть приложен План производственного по-

мещения

Контроль точности результатов измерений

Методика описывает выполнение измерений контролируемых 
параметров электрического и магнитного полей промышленной 
частоты 50 Гц на плавательных средствах и морских сооружениях с 
использованием средства измерения измеритель параметров элек-
трического и магнитного полей ВЕ-метр. 

Контроль точности результатов измерений осуществляется аккреди-
тованными организациями при проведении первичной или переоди-
ческой поверки не реже 1 раза в 24 месяца, согласно утверждённой 
методике поверки МП 33.Д4-13.

Результаты поверки должны быть занесены в Федеральны инфор-
мационный фонд по обеспечению единства средств измерений. 
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Методика выполнения измерений измерителями параметров 
электрического и магнитного полей ВЕ-метр модификации 50Гц. 

Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц в поме-
щениях жилых, общественных зданий и на селитебных террито-

риях.

Вводная часть

Настоящий документ Методика выполнения измерений измерите-
лями параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр уста-
навливает методику измерений параметров электрического и маг-
нитного полей промышленной частоты 50 Гц в помещениях жилых, 
общественных зданий и на селитебных территориях.

• диапазон измерения напряженности электрического поля от 50 
В/м до 50 кВ/м
• диапазон измерения напряженности магнитного поля (магнитной 
индукции) от 800 мА/м до 4 кА/м (от 1 мкТл до 5 мТл)
Область использования методики измерений: при проведении 

производственного контроля, а также при выполнении работ по обе-
спечению безопасных условий проживания в жилых, общественных 
зданиях и помещениях, а также на селитебных территориях.

Требования к показателям точности измерений

Предельно допустимая погрешность 
• измерения напряженности электрического поля ± 15 %
• измерения напряженности магнитного поля (магнитной индук-
ции) ± 15 %

Требования к средствам измерений

При выполнении измерений применяют измерители параметров 
электрического и магнитного полей ВЕ-метр модификации 50 Гц 
с блоком управления и индикации результатов измерения «НТМ-
Терминал» (далее Терминал). Измерители зарегистрированы в Фе-
деральном информационном фонде по обеспечению единства из-
мерений под № 59851-15 и допущены к применению в Российской 
федерации.

Применяемые для измерений параметров электрического и маг-
нитного полей измерители ВЕ-метр модификации 50Гц должны быть 
поверены, а сведения о поверке занесены в Федеральный информа-
ционный фонд по обеспечению единства средств измерений. Преде-
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лы погрешности измерения должны соответствовать требованиям, 
установленными настоящей Методикой.

Метрологические характеристики средств измерений приведены в 
Таблице.

Диапазоны измерения напряженности

электрического поля от 50 В/м до 50 кВ/м

магнитного поля
(магнитной индукции)

от 800 мА/м до 4 кА/м
(от 1 мкТл до 5 мТл)

Предельно допустимая погрешность

измерения напряженности электрического поля ± 15 %

измерения напряженности магнитного поля (магнитной 
индукции)

± 15 %

Метод измерений

Измерения параметров электрического и магнитного полей прово-
дятся при помощи измерителя параметров электрического и магнит-
ного полей ВЕ-метр модификации 50 Гц с блоком управления и инди-
кации результатов измерения «НТМ-Терминал».

Требования безопасности, охраны окружающей среды

При выполнении измерений уровней ЭМП частотой 50 Гц соблюда-
ют следующие требования: 

• установленные требованиями безопасности при эксплуатации 
электроустановок предельно допустимые расстояния от оператора, 
проводящего измерения, и измерительного прибора до токоведу-
щих частей, находящихся под напряжением. 
• должно быть выполнено защитное заземление всех изолирован-
ных от земли предметов, конструкций, частей оборудования, машин 
и механизмов, к которым возможно прикосновение операторов, 
работающих в зоне влияния ЭП.
Мероприятия по охране окружающей среды при эксплуатации обо-

рудования, являющегося источником ЭМП или объектов, оснащенных 
источниками ЭМП, включают: 

• выбор рациональных режимов работы оборудования;
• выделение зон воздействия ЭМП (зоны с уровнями ЭМП, превы-
шающими предельно допустимые, где по условиям эксплуатации 
не разрешается даже кратковременное пребывание персонала), 
должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупре-
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дительными знаками.

Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений ЭМП ПЧ 50 Гц и обработке их результатов 
допускают лиц со средним или высшим образованием, изучившие 
техническую документацию на измеритель параметров электрическо-
го и магнитного полей ВЕ-метр, проинструктированные по технике 
безопасности при работе с электроустановками, имеющие практи-
ческие навыки в измерении опасных производственных физических 
факторов.

Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия: 
• не допускается проведение измерений при наличии атмосферных 
осадков, 
• не допускается проведение измерений при температуре и влаж-
ности воздуха, выходящих за предельные рабочие параметры 
средств измерений.

Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие 
работы:

1. Внешний осмотр измерителя. При этом проверяется:
• наличие технической документации,
• комплектность прибора,
• отсутствие механических повреждений, 
• состояние соединительных проводов и кабелей,
• исправность органов регулировки и коммутации,
• исправность и чистота разъемов и гнезд.
2. Опробование измерителя:
• включить измеритель кнопкой «Вкл» на верхней части, 
• включить блок индикации, 
• дождаться положительных результатов самотестирования изме-
рителя,
• результаты опробования считаются удовлетворительными, если 
на экране индикаторного блока высвечивается надпись «Нажмите 
Старт».

Порядок выполнения измерений

Жилые и общественные здания.
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Перед измерением в главном меню терминала необходимо стрелка-
ми влево-вправо выбрать пункт «ЭМП 50 Гц» нажать «ОК»->«ОБЛАСТЬ 
ИЗМЕРЕНИЙ» нажать «ОК», стрелками вверх-вниз выбрать «Жилые 
и общественные здания», нажать кнопку контекстного меню «сохра-
нить».

Стрелками влево-вправо выбрать «ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ», на-
жать «ОК», в подменю 1/4 выбрать «отображать средние значения 
величин ЭМП», стрелкой вправо перейти в подменю 2/4 выбрать 
требуемую единицу измерения величины магнитного поля, при не-
обходимости записи результатов в память стрелкой вправо перейти 
в подменю 3/4 стрелками вверх-вниз установить галочку «запись 
результатов в память», (если сохранение результатов не требуется 
переходим в подменю 4/4), стрелками вверх-вниз устанавливаем тре-
буемую длительность замера (от 1 до 30 минут), нажать кнопку кон-
текстного меню «сохранить», нажать кнопку «возврат к предыдущему 
меню».

Для проведения измерений переходим в меню «ЭМП 50Гц ИЗМЕРЕ-
НИЕ», нажимаем «ОК», происходит соединение блока управления и 
индикации с измерителем, на экране Терминала появляется указание:

Нажать «ОК», оператор перемещая антенну по вертикали в интерва-
ле высот 0,5-2,0 м, по показаниям на табло терминала находит высоты 
с максимальным значением напряженности электрического и магнит-
ного полей и нажимает кнопку контекстного меню «далее». 

На табло появится сообщение «Установите измеритель на высоту h 
(м) с максимальным значением ЭП», нажмите «ОК». Оператору сле-
дует в соответствии с указанием разместить измеритель, на высоте в 
которой регистрировалось максимальное значение напряженности 
электрического поля и нажатием на кнопку «ОК» запустить процесс 
измерений.

Необходимо неподвижно держать измеритель на протяжении всего 
времени замера. По истечении времени замера на экране терминала 
появится сообщение «Замер завершен», отображаются результаты 
измерения среднеквадратической напряженности электрического и 

«Поиск максимальных значений ЭМП на вы-
соте от 0.5 м до 2.0 м. Перемещайте антенну и 
следите за показаниями на экране. Запомните 
высоты с максимальным значением ЭП и МП, а 
затем проведите измерения на этих высотах»
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магнитного полей и значения неопределенности для них, количество 
проведенных измерений за период времени, после нажатия кнопки 
«ОК» на экране терминала появится сообщение «Установите измери-
тель на высоту h (м) с максимальным значением МП», нажмите «ОК». 

Оператору следует в соответствии с указанием разместить измери-
тель, на высоте в которой регистрировалось максимальное значение 
напряженности магнитного поля и нажатием на кнопку «ОК» запу-
стить процесс измерений.

По истечении времени замера на экране терминала появится со-
общение о том, что «Замер завершен», отображаются результаты 
измерения среднеквадратической напряженности электрического и 
магнитного полей и значения неопределенности для них, количество 
проведенных измерений за период времени, после нажатия кноп-
ки «ОК» появится информация «серия измерений завершена», для 
продолжения измерений нажимаем «далее», для возврата в главное 
меню кнопку «в меню».

Если в подпункте 3/4 меню «ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ» установлена 
галочка «запись результатов в память» при проведении измерений, 
в соответствии с указаниями на экране, в память терминала вводится 
номер контролируемой зоны и высоты с максимальными значениями 
напряженности электрического и магнитного полей. 

Селитебные территории

Перед измерением в главном меню терминала необходимо стрел-
ками влево-вправо выбрать «ЭМП 50 Гц» нажать «ОК»->»ОБЛАСТЬ ИЗ-
МЕРЕНИЙ» нажать «ОК», стрелками вверх-вниз выбрать «селитебные 
территории», нажать кнопку контекстного меню «сохранить».

Стрелками влево-вправо выбрать «параметры измерений», нажать 
«ОК», в подменю 1/4 выбрать «отображать средние значения вели-
чин ЭМП», стрелкой вправо перейти в подменю 2/4 выбрать требую 
единицу измерения величины магнитного поля, стрелкой вправо 
перейти в подменю 3/4 при необходимости записи результатов в па-
мять стрелками вверх-вниз установить галочку «запись результатов в 
память», (если сохранение результатов не требуется переходим в под-
меню 4/4), стрелками вверх-вниз устанавливаем требуемую длитель-
ность замера (от 1 до 30 минут), нажать кнопку контекстного меню 
«сохранить», нажать кнопку «возврат к предыдущему меню».

Для проведения измерений переходим в меню «ЭМП 50Гц ИЗМЕРЕ-
НИЕ», нажимаем «ОК», происходит соединение блока управления и 
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индикации с измерителем, на экране Терминала появляется указание 
«Установите измеритель ВЕ-метр на высоту 0,5 м». Оператору следует 
в соответствии с указанием разместить измеритель на высоте 0,5 м и 
нажатием на кнопку «ОК» запустить процесс измерений. Необходимо 
неподвижно держать измеритель на протяжении всего времени за-
мера.

По истечении времени замера на экране Терминала появится со-
общение о том, что «Замер завершен», отображаются результаты 
измерения среднеквадратической напряженности электрического и 
магнитного полей и значения неопределенности для них, количество 
проведенных измерений за период времени, после нажатия кнопки 
«ОК», повторяется цикл измерений для высот 1,5 м, 1,8 м, 2,0 м. По-
сле окончания измерений на высоте 2 м и нажатия кнопки «ОК» на 
экране терминала отобразится информация «серия измерений завер-
шена», для продолжения измерений нажимаем «далее», для возврата 
в главное меню кнопку «в меню». 

Если в подпункте 3/4 меню «ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ» установлена 
галочка «запись результатов в память» при проведении измерений, 
в соответствии с указаниями на экране, в память терминала вводится 
номер контролируемой зоны

Обработка результатов измерений

Результаты измерений, считанные с экрана блока НТМ-Терминал не 
требуют дополнительной обработки. Обработка результатов изме-
рений выполняется измерителем автоматически, способом, который 
изложен в Приложении В настоящего РЭ.

Оформление результатов измерений

Результаты измерений следует оформлять в виде протокола и (или) 
карты распределения уровней электрических, магнитных или элек-
тромагнитных полей, совмещенной с планом (эскизом) размещения 
оборудования или помещения, где производились измерения. В про-
токоле должны быть указаны:

• цель измерений, 
• нормативная документация, в соответствии с которой проводи-
лись измерения, 
• сведения об организации привлеченной к измерениям, 
• сведения об объекте, 
• источники электромагнитных полей промышленной частоты на 
объекте, 
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• сведения об измерителе.
• результаты измерений в виде А±Up (p = 0,95), где А - среднее за 
время измерения значений напряжённости ЭП или плотности маг-
нитного потока, ±Up - значение расширенной неопределённости 
измерения для доверительного интервала 0,95. 

Контроль точности результатов измерений

Методика описывает выполнение измерений контролируемых 
параметров электрического и магнитного полей промышленной 
частоты 50 Гц измерителями параметров электрического и магнит-
ного полей ВЕметр в помещениях жилых, общественных зданий и на 
селитебных территориях. 

Контроль точности результатов измерений осуществляется аккреди-
тованными организациями при проведении первичной или переоди-
ческой поверки не реже 1 раза в 24 месяца, согласно утверждённой 
методике поверки МП 33.Д4-13.

Результаты поверки должны быть занесены в Федеральны инфор-
мационный фонд по обеспечению единства средств измерений.
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Методика выполнения измерений измерителями параметров 
электрического и магнитного полей ВЕ-метр модификации АТ-

004. Электромагнитные поля на рабочих местах, оборудованных 
ПЭВМ

Вводная часть

Настоящий документ Методика выполнения измерений электромаг-
нитных полей на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ, устанавлива-
ет методику измерений параметров ЭМП на рабочих местах, оборудо-
ванных ПЭВМ. 

Измерения ЭМП относится к прямым измерениям с многократными 
наблюдениями, и учет погрешности (неопределенности) измерений 
осуществляется в соответствии с действующими национальными 
стандартами. 

• диапазон измерения напряженности электрического поля от 0,5 
В/м до 1 кВ/м
• диапазон измерения напряженности магнитного поля (магнитной 
индукции) от 4 мА/м до 8 А/м (от 5нТл до 10 мкТл)
Область использования методики измерений: при проведении про-

изводственного контроля, а также при выполнении работ по обеспе-
чению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных 
производственных объектах.

Инструментальный контроль электромагнитной обстановки на ра-
бочих местах пользователей ПЭВМ производится:

• при вводе ПЭВМ в эксплуатацию и организации новых и реорга-
низации рабочих мест;
• после проведения организационно-технических мероприятий, 
направленных на нормализацию электромагнитной обстановки;
• по заявкам предприятий и организаций.

Требования к показателям точности измерений

Предельно допустимая погрешность: 
• измерения напряженности электрического поля ± 15 %
• измерения напряженности магнитного поля (магнитной индук-
ции) ± 15 %

Требования к средствам измерений

При выполнении измерений применяют измерители параметров 
электрического и магнитного полей ВЕ-метр модификации АТ-004 
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с блоком управления и индикации результатов измерения «НТМ-
Терминал» (далее Терминал). Измерители зарегистрированы в Фе-
деральном информационном фонде по обеспечению единства из-
мерений под № 59851-15 и допущены к применению в Российской 
федерации.

Применяемые для измерений параметров электрического и магнит-
ного полей измерители ВЕ-метр модификации АТ-004 должны быть 
поверены, а сведения о поверке занесены в Федеральный информа-
ционный фонд по обеспечению единства средств измерений. Преде-
лы погрешности измерения должны соответствовать требованиям, 
установленными настоящей Методикой.

Метрологические характеристики средств измерений приведены в 
Таблице.

Диапазон частот от 5 Гц до 400 кГц:
поддиапазон 1 - от 5 Гц до 2 кГц;
поддиапазон 2 - от 2 кГц до 400 кГц;
поддиапазон 3 - от 45 Гц до 55 Гц;
поддиапазон 4 – от 5 Гц до 2 кГц за исключением полосы частот от 45 Гц до 55 Гц.
Диапазон измерений среднеквадратических значений напряженности элек-
трического поля:
в поддиапазоне 1 от 5 В/м до 1000 В/м;

в поддиапазоне 2 от 0,5 В/м до 40 В/м;

в поддиапазоне 3 от 5 В/м до1000 В/м;

в поддиапазоне 4 от 5 В/м до1000 В/м.
Диапазон измерений среднеквадратических значений напряженности маг-
нитного поля (магнитной индукции): 
в поддиапазоне 1 от 80 мА/м до 8 А/м (от 100 нТл до 10 мкТл);

в поддиапазоне 2 от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл);

в поддиапазоне 3 от 80 мА/м до 8 А/м (от 100 нТл до 10 мкТл);

в поддиапазоне 4 от 80 мА/м до 8 А/м (от 100 нТл до 10 мкТл).

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадра-
тических значений напряженности:
электрического поля ± 15%
магнитного поля (магнитной индук-
ции) ± 15%

Метод измерений

Измерения параметров электрического и магнитного полей проводят с 
помощью измерителей параметров электрического и магнитного по-
лей ВЕ-метр модификации АТ-004 с блоком управления и индикации 
результатов измерения «НТМ-Терминал». 
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Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений электромагнитных полей на рабочих 
местах, оборудованных ПЭВМ и обработке их результатов допускают 
лиц со средним или высшим образованием, изучившие техническую 
документацию на измеритель параметров электрического и магнит-
ного полей ВЕ-метр, проинструктированные по технике безопасности 
при работе с электроустановками, имеющие практические навыки в 
измерении опасных производственных физических факторов.

Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие 
работы:

• Составить план (эскиз) размещения рабочих мест пользователей 
ПЭВМ в помещении.
• Занести в протокол сведения об оборудовании рабочего места - 
наименования устройств ПЭВМ, фирм-производителей, моделей и 
заводские (серийные) номера.
• Занести в протокол сведения о наличии санитарно-эпидемиоло-
гического заключения на ПЭВМ и приэкранные фильтры (при их 
наличии).
• Установить на экране ВДТ типичное для данного вида работы изо-
бражение (текст, графики и др.).
• При проведении измерений должна быть включена вся вычисли-
тельная техника, ВДТ и другое используемое для работы электро-
оборудование, размещенное в данном помещении.

Порядок выполнения измерений

Перед измерением в главном меню Терминала необходимо вы-
брать пункт «Область измерений» -> «Рабочие места операторов 
ПЭВМ».

Установить нужное время замера в главном меню Терминала «ЭМП 
5 Гц до 400 кГц > Параметры измерений» (подробнее в Приложение Г).

Измерения параметров электрического и магнитного полей прово-
дят в точках наибольшего приближения пользователя к системному 
блоку, устройству бесперебойного питания и другим периферийным 
устройствам, системам местного освещения на высотах 0,5 м; 1,0 м и 
1,4 м от пола.

Обработка результатов измерений
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Результаты измерений, считанные с экрана блока НТМ-Терминал не 
требуют дополнительной обработки. Обработка результатов изме-
рений выполняется измерителем автоматически, способом, который 
изложен в Приложении В настоящего РЭ.

Оформление результатов измерений

Результаты измерений следует оформлять в виде протокола и (или) 
карты распределения уровней электрических, магнитных или элек-
тромагнитных полей, совмещенной с планом (эскизом) размещения 
оборудования или помещения, где производились измерения. В про-
токоле должны быть указаны:

• цель измерений, 
• нормативная документация, в соответствии с которой проводи-
лись измерения, 
• сведения об организации привлеченной к измерениям, 
• сведения об объекте, 
• источники электромагнитных полей промышленной частоты на 
объекте, 
• сведения об измерителе.
• результаты измерений в виде А±Up (p = 0,95), где А - среднее за 
время измерения значений напряжённости ЭП или плотности 
магнитного потока, ±Up - значение расширенной неопределённости 
измерения для доверительного интервала 0,95. 
К Протоколу должен быть приложен План помещения. 

Контроль точности результатов измерений

Методика описывает выполнение измерений электромагнитных 
полей на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ, измерителями па-
раметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр модификации 
АТ-004

Контроль точности результатов измерений осуществляется аккреди-
тованными организациями при проведении первичной или переоди-
ческой поверки не реже 1 раза в 24 месяца, согласно утверждённой 
методике поверки МП 33.Д4-13.

Результаты поверки должны быть занесены в Федеральны инфор-
мационный фонд по обеспечению единства средств измерений.
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Приложение В. Выражение неопределенности измерений

В программе работы измерителя предусмотрен расчет неопределённости 
измерений в соответствии с ГОСТ 34100-2017 «Неопределённость измере-
ний. Руководство по выражению неопределённости измерений». 

Оценка неопределённости проводится для доверительного интервала р = 
0,95 по следующей схеме:

1. Оценивается стандартная неопределенность (по типу А) результата, вы-
численного как среднее арифметическое <X> из n измерений:

2. Оценивается стандартная неопределенность (по типу В), обусловленная 
симметричной приборной погрешностью b:

где 

δx - относительная поргешность измерения значений напряжённости 
электрического поля или магнитного поля (магнитной индукции);

хi - измеренное значение напряжённости электрического поля или маг-
нитного поля (магнитной индукции).

3. Вычисляется суммарная стандартная неопределенность

4. В качестве конечной оценки используется результирующая неопреде-
ленность Up, в k раз большая, чем величина суммарной стандартной не-
определенности:

где k – коэффициент охвата равный 2.

Эта величина записывается в протокол измерений: результат равен <X> ± 
Up.
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Приложение Г. Дополнительные функции блока управления и 
индикации результатов измерений.

Настройки блока управления и индикации.

В блоке НТМ-Терминал предусмотрена возможность 
установки текущей даты, времени, яркости экрана и 
цветовой схемы. Для перехода к настройкам блока НТМ-
Терминал необходимо в «главном меню» выбрать пункт 
«настройки» и нажать кнопку  

Меню «настройки» включает четыре пункта:
• «Дата» (число, месяц, год), 
• «Время» (часы, минуты), 
• «Яркость» (можно выбрать экономный режим работы блока НТМ-
Терминал),
• «Цветовая схема» (Выбор цветовой схемы. Светлый/тёмный 
фон).

Далее, с помощью кнопок  и  ,  и  установить нужные зна-
чения и нажать левую контекстную кнопку «сохранить». Для отказа от 
изменений и возврата к сохраненным значениям даты, времени или 
яркости, необходимо нажать правую контекстную кнопку «отмена».

Для возврата к предыдущему уровню меню необходимо нажать 
кнопку .

Режим связи блока НТМ-Терминал с ПК
 Данный режим используется для передачи результа-

тов измерений параметров окружающей среды (ЭМП, 
микроклимата) из памяти блока НТМ-Терминал в ПО 
«НТМ-ЭкоМ», подготовки к обновлению ПО блока НТМ-
Терминал, настройки главного меню. 

Связь блока НТМ-Терминал с ПК осуществляется либо 
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по радиоканалу (bluetooth), либо через USB интерфейс (используется 
кабель miniUSB-USB).

Для взаимодействия блока НТМ-Терминал с ПК необходимо пред-
варительно установить ПО «НТМ-ЭкоМ» на ПК и изучить РЭ. Дополни-
тельно может потребоваться установка USB драйвера.

Инструкция по установке ПО «НТМ-ЭкоМ» изложена в Приложении В 
настоящего РЭ. 

Последняя версия драйвера доступна для скачивания и установки 
по адресу: https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm.

Для активации режима связи с ПК, в «главном меню» необходимо 
выбрать пункт «связь с ПК» и нажать кнопку . При этом на экране бло-
ка НТМ-Терминал появится сообщение «ожидание вызова ПК». Далее 
необходимо действовать в соответствии с РЭ ПО «НТМ-ЭкоМ».

Список подключений.

Блок НТМ-Терминал соединяется с измерителем и датчиками, кото-
рые добавлены в список подключений. Для просмотра списка подклю-
чений необходимо из «главного меню» перейти в меню «подключе-
ния», а затем выбрать пункт «список» и нажать кнопку 

  

При просмотре списка подключений на экране блока НТМ-Терминал 
отображается название измерителя или датчика, заводской номер и 
его bluetooth адрес. Для перехода от одного пункта списка к другому 
используются кнопки  или . 

Для удаления из списка измерителя или датчика необходимо на-
жать правую контекстную кнопку «удалить». Для проведения процеду-
ры опробования и тестирования (подробности см. в п. 6.4 настоящего 
РЭ) необходимо нажать левую контекстную кнопку «тест».
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Для возврата к предыдущему уровню меню необхо-
димо нажать кнопку .

Допускается добавление новых измерителей и 
датчиков в список подключений, но не более 16. Для 
этого в меню «подключения» необходимо выбрать 
пункт «поиск» и нажать кнопку . В режиме поиска 
на экране блока НТМ-Терминал отображается сообще-
ние «поиск, ждите» (поиск занимает ~15 с).

По окончании поиска на экране блока НТМ-
Терминал появится сообщение «поиск завершен!» и 
указано количество найденных bluetooth-устройств. 
Среди них могут быть не только анетнны-преобразо-
ватели и датчики, а, например, мобильные устройства.

Для продолжения необходимо нажать кнопку .

На экране блока НТМ-Терминал будет отображаться 
список найденных bluetooth устройств, содержащий 

имя и адрес. Просмотр списка осуществляется с помощью кнопки  
или . Для добавления найденного устройства в список подключений 
необходимо нажать левую контекстную кнопку «добавить». При этом 
на экране блока НТМ-Терминал появится сообщение «данные успеш-
но обновлены».

Вновь добавленные измерители или датчики требуется протестиро-
вать, прежде чем начать измерение. Для этого необходимо из «глав-
ного меню» перейти в меню «подключения», а затем выбрать пункт 
«список» и нажать кнопку . Выбрать добавленное bluetooth устрой-
ство и нажать левую контекстную кнопку «тест». О необходимости 
проведения тестирования будет напоминать сообщение «требуется 
тестирование» на экране блока НТМ-Терминал.

Режим измерений с записью результатов в память блока НТМ-
Терминал.

В блоке НТМ-Терминал предусмотрена возможность записи резуль-
татов измерений в память. Записанные результаты измерений можно 
просматривать на экране блока НТМ-Терминал, скачивать на ПК для 
последующей записи в архив ПО «НТМ-ЭкоМ», формируя рабочий 
журнал в электронном виде. Результаты измерений, сохраненные в 
архиве ПО «НТМ-ЭкоМ» можно использовать при проведении анали-
за на соответствие действующим нормативам, сохранять в отдельном 
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файле на ПК, просматривать на экране ПК.

Для включения/выключения функции записи результатов измере-
ний необходимо перейти из «главного меню» в меню второго уровня, 
а затем в меню «параметры измерений» (подробнее см. п. 6.5 настоя-
щего РЭ). В меню «параметры измерений» выбрать пункт «запись ре-
зультатов измерений», далее с помощью кнопки  или  поставить 
или снять галочку. Сохранение установленного значения осуществля-
ется при нажатии на левую контекстную кнопку «сохранить».

Если включена функция записи результатов измере-
ний, сохранение данных будет осуществлено автомати-
чески по окончании каждого замера. В память запи-
сываются средние значения за время одного замера. 
Длительность замера устанавливается в меню «пара-
метры измерений». Допускается установка длительно-
сти замера в диапазоне от 1 мин до 30 мин с шагом в 
1мин.

Если в «параметрах измерений» была включена функция записи 
результатов измерений, то при активации режима измерений (см. п. 
7.4.1 – 7.4.4 настоящего РЭ) до процедуры соединения с измерителем 
будет предложено выбрать номер контролируемой зоны.

С помощью кнопок  и  необходимо выбрать номер контроли-
руемой зоны, где будут проводиться измерения. Номер контролируе-
мой зоны должен соответствовать номеру на плане помещения. 

Для сохранения указанного номера контролируемой зоны необ-
ходимо нажать левую контекстную кнопку «сохранить». При этом на 
экране блока НТМ-Терминал появится сообщение «данные успешно 
обновлены», а затем осуществится переход в режим соединения бло-
ка НТМ-Терминал с измерителем. 

После успешного соединения выполняются измерения в течение 
установленного времени (длительности замера) и их результаты ото-
бражаются на экране.

Память блока НТМ-Терминал

В меню второго уровня предусмотрен пункт «память», который 
предназначен для обзора записей в памяти, просмотра результатов 
измерений и очистки памяти для записи новых данных.
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Функция обзора памяти измерителя отображает на экране сведения 
о количестве обследованных контролируемых зон, суммарном коли-
честве сделанных замеров и объеме свободного места.

При активизации пункта «просмотр» в меню «память», на экране 
блока НТМ-Терминал отображается список контролируемых зон, где 
проводились измерения. Нужная контролируемая зона выбирается 
по номеру и дате проведения измерений с помощью кнопок  и .

Для перехода к подробному просмотру результатов измерений в 
выбранной контролируемой зоне необходимо нажать кнопку  , 
при этом на экране будут отображены результаты первого замера.

Для просмотра результатов измерений других замеров (при их на-
личии) необходимо воспользоваться кнопками  и .

Для возврата к предыдущему уровню меню необходимо нажать 
кнопку .

Функция «Очистка» в меню «Память» предусматривает удаление 
результатов измерений из памяти измерителя. При активизации пун-
кта «Очистка», запрашивается подтверждение удаления всей инфор-
мации из памяти. Для подтверждения или отмены требуется нажать 
соответствующую контекстную кнопку на клавиатуре.

Настройка главного меню блока НТМ-Терминал в «НТМ-ЭкоМ»

Данная процедура доступна для блока НТМ-Терминал с программ-
ным обеспечением версии 2.0.0 и выше.

Номер версии ПО блока НТМ-Терминал отображается на стартовом 
экране при включении. Если версия ПО ниже 2.0.0, то для обновления 
программы блока НТМ-Терминал можно обратиться в сервисный от-
дел ООО «НТМ-Защита».

C помощью этой процедуры пользователю предоставляется воз-
можность расположения пунктов главного меню блока НТМ-Терминал 
в нужном порядке. Например, разместить на первом месте наиболее 
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используемый пункт, а на шестом наименее используемый. 

Для индивидуальной настройки главного меню необходимо:

1. Подключить блок НТМ-Терминал к ПК с помощью стандартного 
кабеля miniUSB-USB;

2. Включить блок и в главном меню выбрать пункт «Связь с ПК»;

3. Выбрать COM-порт блока НТМ-Терминал (номер порта можно 
определить в меню «Панель управления -> Диспетчер устройств» ПК) 
и нажать кнопку «Установить соединение»; 

4. В случае успешного соединения, в рабочем окне программы по-
явится информация о текущей версии ПО блока НТМ-Терминал;

5. В таблице указать нужную последовательность пунктов главного 
меню (номера пунктов не могут повторяться!);

6. Нажать кнопку «Обновить».

7. Обновления вступают в силу при следующем включении блока 
НТМ-Терминал. 
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Приложение Д. Инструкция по установке программного обеспе-
чения «НТМ-ЭкоМ»

Минимальные системные требования к ПК:
• операционная система Windows (-ХР, -7,–8, – Vista, -10);
• процессор Pentium 1 ГГц и выше;
• ОЗУ 512 MБ и более;
• наличие свободного места на жестком диске для установки 
пакета NET Framework

* 32-разрядная операционная система – 600 МБ,
* 64-разрядная операционная система – 1,5 ГБ;

• для установки ПО «НТМ-ЭкоМ»
* 32, 64-разрядная операционная система – 100 МБ.

Данный продукт создан по технологии .NET, на Вашем компьютере 
должно быть установлено следующее программное обеспечение:

• Windows Installer v2.0 или выше (можно скачать с сайта
• Microsoft);
• .NET Framework v4.0 или выше (можно скачать с сайта
• Microsoft);
• Microsoft Data Access Components 2.8 или выше (можно ска-
чать с сайта Microsoft).

Установка программы «НТМ-ЭкоМ»

Скачать с сайта ntm.ru и распаковать архив, содержащий пакет 
установки последней версии ПО «НТМ-ЭкоМ» (ссылка для скачивания 
доступна на сайте ntm.ru в разделе «Поддержка» - «НТМ-ЭкоМ»).

Запустить файл setup.exe и следовать дальнейшим инструкциям на 
экране:
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На экране ПК появится сообщение (для продолжения установки не-
обходимо нажать кнопку «Далее»):

После нажатия на кнопку «Далее» программа проверяет наличие 
.Net Framework 4.0, если на ПК не установлена данная платформа, 
программа устанавливает её.
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Завершив проверку наличия и установку (в случае необходимости) 
платформы .Net Framework 4.0, программа запустит установщик ПО 
«НТМ-ЭкоМ».

После запуска установщика ПО «НТМ-ЭкоМ» на экране ПК появится 
следующее окно с выбором папки для установки программы:
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Во время установки программы на экране ПК будет отображаться 
статус установки.

После того как программа будет установлена, нажмите 
кнопку «Закрыть»:

На рабочем столе ПК появится иконка программы: Для 
запуска «НТМ-ЭкоМ» следует подвести курсор мыши на 
иконку и нажать два раза левую кнопку. 

С подробным описание работы в программе «НТМ-ЭкоМ» можно 
ознакомиться на сайте ntm.ru в разделе «Поддержка» - «НТМ-ЭкоМ».

20231009
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Приложение Е. Разъяснение ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХ-
НИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Росстандарт) о 

статусе методик измерения, внесенных в эксплуатационную до-
кументацию СИ утвержденных типов
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Методика поверки

Настоящая методика распространяется на измерители параметров 
электрического и магнитного полей трехкомпонентные ВЕ-метр (да-
лее -измерители) и устанавливает методы и средства их первичной и 
периодической поверки.

Интервал между поверками -2 года.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены следующие 
операции.
Таблица 1

Наименование опера-
ций поверки

Номер пун-
кта методи-
ки поверки

Проведение операций при

первичной по-
верке

периодической 
поверке

Внешний осмотр 5.1 Да Да

Опробование 5.2 Да Да

Определение идентифи-
кационных данных ПО

5.3 Да Да

Проверка метрологи-
ческих характеристик 
измерителя

5.4 Да Да

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1. При проведении поверки используются перечисленные ниже 

средства поверки.
Таблица 2
Наименование средства 
поверки

Метрологические и основные технические харак-
теристики

Генератор эллиптически 
поляризованного магнит-
ного поля промышленной 
частоты «ГЭП-50»

Диапазон воспроизводимого магнитного поля: в ре-
жиме линейно поляризованного поля – от 0,01 мТл до 
5 мТл; в режиме эллиптически поляризованного поля 
- от 0,01 мТл до 1 мТл.
Неоднородность магнитной индукции в рабочем про-
странстве колец Гельмгольца – 0,8%.
Предел допускаемой погрешности воспроизведения 
магнитной индукции – 5%.
Диапазон изменения коэффициента эллипсности 
магнитного поля: в режиме линейно поляризованного 
по-ля – 0 %; в режиме эллиптически поляризованного 
поля – от 15 % до 90 %.
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Установка поверочная 
средств измерения напря-
женности электрического 
поля П1-21

Рабочий диапазон частот: 
0,005 … 100 кГц (полоса частот 1)
100 … 400 кГц (полоса частот 2)
Диапазон воспроизводимых значений напряженности 
электрического поля:
0,5 … 2000 В/м (в полосе частот 1)
0,5 … 200 В/м (в полосе частот 2)
Основная относительная погрешность воспроизводи-
мых значений напряженности электрического поля:
 не более ± 5 %

Установка поверочная 
средств измерения напря-
женности магнитного поля 
П1-22

Рабочий диапазон частот: 
0,005 … 2 кГц (полоса частот 1)
2 … 400 кГц (полоса частот 2)
Диапазон воспроизводимых значений напряженности 
магнитного поля:
40 … 4000 мА/м (в полосе частот 1)
4 … 800 мА/м (в полосе частот 2)
Диапазон воспроизводимых значений индукции маг-
нитного поля:
50 … 5000 нТл (в полосе частот 1)
5 … 1000 нТл (в полосе частот 2)
Основная относительная погрешность воспроизводи-
мых значений напряженности электрического поля:
 не более ± 5 %

2.2. При проведении поверки разрешается применять другие сред-
ства поверки, метро-логические характеристики которых, соответству-
ют перечисленным в п.2.1.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К 
КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены меры без-
опасности, указанные в соответствующих разделах руководства по 
эксплуатации на измеритель и инструкциях по эксплуатации «ГЭП-50», 
«П1-21» и «П1-22».

3.2. К поверке допускаются лица изучившие данную «Методику по-
верки».

4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
4.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие 

условия:
• температура окружающего воздуха, °С 20 ± 5
• относительная влажность воздуха, % 30 ... 80
• атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст) 84…106 (630…795)
• напряжение сети питания, В 220
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• частота сети питания, Гц 50
Допускается проведение контроля параметров и характеристик 

измерителей (кроме особых оговоренных в ТУ, в том числе основных 
погрешностей) в условиях, реально существующих в цехе, лаборато-
рии и отличающихся от нормальных, если они не выходят за пределы 
рабочих условий применения, установленных ТУ на средства измере-
ний, применяе-мые при контроле.

Перед проведением операций поверки необходимо выполнить под-
готовительные работы, оговоренные в руководстве по эксплуатации 
на BE-метр и в аналогичных разделах ин-струкций по эксплуатации 
«ГЭП-50» , «П1-21» и «П1-22».

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
5.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соот-
ветствии измерителя следующим требованиям:

• комплектность согласно руководству по эксплуатации;
• сохранность пломб;
• отсутствие видимых механических повреждений на составных 
частях измерителя;
• прочность крепления органов управления, плавность их дей-
ствия, четкость фиксации переключателей;
• чистота разъемов и клемм;
• состояние лакокрасочных и гальванических покрытий, четкость 
маркировок;
• отсутствие отсоединившихся или слабо закрепленных внутренних 
элементов (определяется на слух при легком встряхивании функцио-
нальных узлов измерителя).
• Результаты внешнего осмотра измерителя считаются положи-
тельными, если вы-полнены требования, перечисленные в п.5.1.1.
5.2. Опробование.

5.2.1. Убедиться, что климатические условия окружающей среды со-
ответствуют рабочим условиям эксплуатации.

5.2.2. Включить питание Измерителя, удерживая кнопку включе-
ния/выключения 3 сек.

После включения питания, Измеритель находится в режиме ожида-
ния соединения с устройством отображения результатов измерений. 

ВНИМАНИЕ! Если в течении 10 мин после включения Измерителя 
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не будет осуществляться связь с устрой-
ством отображения результатов измере-
ний, Измеритель автоматически выклю-
чится. 

5.2.3. Включить устройство, которое 
будет использоваться в качестве управ-
ляющего блока и средства отображения 
результатов измерений. Установить бес-
проводную связь устройства с Измери-
телем в соответствии с руководством по 
эксплуатации устройства. После успешного 

соединения Измерителя с устройством, Измеритель находится в ре-
жиме ожидания команд и запросов.

Для завершения процедуры опробования необходимо с устройства 
отображения результатов измерений отправить в Измеритель запрос 
идентификационных данных (название и заводской номер Измерите-
ля, версию ПО) в виде ASCII-строки: «?\r\n». Успешным завершением 
процедуры опробования считается получение устройством отображе-
ния результатов измерений идентификационной информации в виде 
ASCII-строки представленной в приложении 1 руководства по эксплуа-
тации на ВЕ-метр.

Результаты опробования считаются положительными, если отсут-
ствуют отклонения в работе измерителя при выполнении п.5.2.

5.3. Определение идентификационных данных ПО.

5.3.1. Проверяют соответствие заявленных идентификационных 
данных программного обеспечения: наименование программного 
обеспечения, идентификационное наименование программного обе-
спечения, номер версии программного обеспечения. 

5.3.2. Проводят проверку уровня защиты программного обеспече-
ния от непреднамеренных и преднамеренных изменений (уровни А, В 
или С).

5.3.3. Измеритель признаются прошедшими поверку, если уровень 
защиты программного обеспечения от непреднамеренных и предна-
меренных изменений соответствует уровню «А», а идентификацион-
ные данные программного обеспечения соответствуют значениям, 
при-веденным в таблице 3.
Таблица 3
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Наимено-
вание ПО

Идентифика-
ционное наи-
мено-вание 
ПО

Номер версии 
(идентифика-ци-
онный номер) ПО

Цифровой 
идентификатор 
ПО (контрольная 
сумма исполняе-
мого кода)

Алгоритм вычис-
ления цифрового 
идентификатора 
ПО

be_metr - 1.2 и выше - -

5.4. Проверка метрологических характеристик измерителей.

Определение относительной погрешности измерения производится 
методом прямого измерения среднеквадратического значения на-
пряженности эталонного электрического и магнитного полей, вос-
производимого: установками поверочными «П1-21» и «П1-22», при 
синусоидальной зависимости от времени и эффективного значения 
напряженности эллиптически поляризованного магнитного поля, вос-
производимого установкой для воспроизведения эллиптически поля-
ризованного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц, «ГЭП-
50» при различных значениях коэффициента эллипса поляризации.

5.4.1. Проверка метрологических характеристик измерителей 
ВЕ-метр модификации «50 Гц». Измерения проводят при значениях 
напряженности электрического поля и плотности магнитного потока 
близких к перечисленным в таблице:
Часто-
та, Гц

Напряженность элек-
трического поля, кВ/м

Значение коэффициента 
эллипсности Ell, %

Плотность магнитно-
го потока, мкТл

50
0,05;5,0;25,0; 50,0 0 1,0; 100,0; 1000,0; 

5000,0.
20; 50; 90 1000,0

5.4.1.1. Магнитное поле.

5.4.1.1.1. Поверяемый измеритель установить в центре рабочей 
зоны «ГЭП-50».

5.4.1.1.2. Измерить с помощью измерителя установленное в «ГЭП-
50» значение плотности магнитного потока ВИЗМ. Измерения выпол-
нить для каждого значения плотности магнитного потока и коэффици-
ента эллипсности, указанных п.5.3.1.

5.4.1.1.3. Вычислить в процентах относительную погрешность ре-
зультата измерений плотности магнитного потока по формуле 1:

где BИЗМ - измеренное значение плотности магнитного потока (по-
казания измерителя), Тл;

δBИЗМ

B B
B

=
−

⋅100%ИЗМ

Э
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BЭ - значение плотности магнитного потока, установленное в «ГЭП-
50», Тл.

5.4.1.1.4. Результаты поверки считают положительными, если полу-
ченные значения погрешности не выходят за пределы ± 15 %.

5.4.1.2. Электрическое поле.

5.4.1.2.1. Поверяемый измеритель установить в центре рабочей 
зоны «П1-21».

5.4.1.2.2. Измерить с помощью измерителя установленное в «П1-21» 
значение напряженности электрического поля ЕИЗМ . Измерения вы-
полнить для каждого значения напряженности электрического поля, 
указанных п.5.3.1.

5.4.1.2.3. Вычислить в процентах относительную погрешность ре-
зультата измерений напряженности электрического поля по формуле 
2: 

где-ЕИЗМ  измеренное значение напряженности электрического поля 
(показания измерителя), кВ/м;

ЕЭ - значение напряженности поля, установленное в «П1-21», кВ/м.

5.4.1.2.4. Результаты поверки считают положительными, если полу-
ченные значения погрешности не выходят за пределы ± 15 %.

Проверка метрологических характеристик измерителей ВЕ-метр 
модификации «АТ-004»

Измерения проводят при значениях частоты, напряженности элек-
трического и плотности магнитного потока близких к перечисленным 
в таблице:
Режим работы 
измерителя

Частота, кГц Напряженность элек-
трического поля, В/м

Плотность магнитного 
потока, мкТл

Поддиапазон 1
0,005; 0,020; 0,1; 
1,0; 2,0 100 1,25

0,1 5; 25; 100; 250; 1000 0,125;0,5; 1,25;5,0;10,0

Поддиапазон 2
2; 5; 20; 50;100; 
200; 400 10 0,125

20 0,5; 2,5; 10; 40 0,005; 0,025; 0,125; 0,2

δ =
−

⋅100%ЕИЗМ
ЕИЗМ ЕЭ

ЕЭ
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%100⋅

−⋅
=

Э

ЭЕИЗМ
Е Е

ЕКЕ
ИЗМ

δ

Поддиапазон 3 0,05 5; 25; 100; 250; 1000 0,125; 0,5; 1,25; 5,0; 10,0

Поддиапазон 4 0,05 100 1,25
5.4.1.3. Электрическое поле.

5.4.2.1.1.Поверяемый измеритель установить в центре рабочей 
зоны «П1-21».

5.4.2.1.2. Измерить с помощью измерителя установленное в «П1-21» 
значение напряжен-ности электрического поля .Измерения выпол-
нить для каждого значения частоты и напряженности электрического 
поля, указанных п.5.3.2. 

5.4.2.1.3. Вычислить в процентах относительную погрешность ре-
зультата измерений напряженности электрического поля по формуле:

где ИЗМЕ - измеренное значение напряженности электрического 
поля (показания измерителя), В/м;

ЭЕ - значение напряженности поля, установленное в «П1-21», В/м;

ЕК - поправочный коэффициент на частоте измерения, приведен-
ный в формуляре (п. 3.2).

5.4.2.1.4. Результаты поверки считают положительными, если полу-
ченные значения погрешности не выходят за пределы ±15%.

5.4.2.1.5. Проверка работы измерителя в режиме поддиапазон 4, 
осуществляется при установленном в «П1-21» значении напряженно-
сти электрического поля равным 100 В/м на частоте 50 Гц. Результаты 
поверки считают положительными, если измеренное с помощью 
ВЕ-метра модификации «АТ-004» значение напряженности электриче-
ского поля не превышает 15% от установленного значения напряжен-
ности электрического поля в «П1-21». 

5.4.1.4. Магнитное поле. 

5.4.2.2.1. Поверяемый измеритель установить в центре рабочей 
зоны «П1-22».

5.4.2.2.2. Измерить с помощью измерителя установленное в «П1-22» 
значение плотности магнитного потока ВИЗМ.

 Измерения выполнить для каждого значения частоты и плотности 



76

БВЕК 43 1440.09.03 РЭ

магнитного потока, указанных п.5.3.2. 

5.4.2.2.3. Вычислить в процентах относительную погрешность ре-
зультата измерений плотности магнитного потока по формуле:

где ВИЗМ - измеренное значение плотности магнитного потока (пока-
зания измерителя), Тл;

BЭ - значение плотности магнитного потока, установленное в «П1-
21», Тл;

 
ВК - поправочный коэффициент на частоте измерения, приведен-

ный в формуляре (п. 3.2).

5.4.2.2.4. Результаты поверки считают положительными, если полу-
ченные значения погрешности не выходят за пределы ±15%.

5.4.2.2.5. Проверка работы измерителя в режиме поддиапазон 4, 
осуществляется при установленном в «П1-21» значении плотности 
магнитного потока равного 1,25 мкТл на частоте 50 Гц. Результаты 
поверки считают положительными, если измеренное с помощью ВЕ-
метра модификации «АТ-004»значение плотности магнитного потока 
не превышает 15% от установленного значения плотности магнитно-
го потока в «П1-21».

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

На измеритель признанный годным, выдают свидетельство о повер-
ке в соответствии с ПР 50.2.006-94.

При отрицательном результате поверки, поверяемый измеритель 
не допускается к дальнейшему применению и на него выдается изве-
щение о непригодности к применению в соответствии с ПР 50.2.006-
94 с указанием причин непригодности.

 
%100⋅

−⋅
=

Э

ЭВИЗМ
B B

BКB
ИЗМ

δ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
К Методике поверки

«Измерители параметров электрических и магнитных полей 
трехкомпонентные «ВЕ-метр»»

ПРОТОКОЛ
первичной / периодической поверки

от «     »                201  года

Средство измерений: Измеритель параметров электрических и 
магнитных полей трехкомпонентные «ВЕ-метр»                                        

(Наименование СИ, тип (если в состав СИ входит несколько автономных блоков то приводят их перечень (наименования) 
и типы с разделением знаком «косая дробь» / )

Зав. №№/№                                                            
Заводские номера

Принадлежащее                                                        
Наименование юридического лица, ИНН

Поверено в соответствии с методикой поверки МП 33.Д4-13 
утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ» «27» мая 2013                   

Наименование документа на поверку, кем утвержден (согласован), дата

С применением эталонов                                              
(наименование, заводской номер, разряд, класс точности или погрешность)

При следующих значениях влияющих факторов:
(приводят перечень и значения влияющих факторов, нормированных в методике поверки)

-температура окружающего воздуха, °С 20 ± 5
-относительная влажность воздуха, % 65 ± 15
-атмосферное давление, кПа 100 ± 4

Получены результаты поверки метрологических характеристик:

Характеристика Результат Требования методики по-
верки

Рекомендации                                                         
Средство измерений признать пригодным (или непригодным) для применения

Исполнители:                                                            
подписи, ФИО, должность 


